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Este trabalho apresenta o desenvolvimento de hidrogéis à base de Carbopol, 
contendo celulose e óleo de rícino, visando sua utilização como materiais mimetizadores 
de tecidos biológicos. As propriedades acústicas foram caracterizadas entre 1 MHz e 7,5 
MHz e as propriedades térmicas entre 25 ºC e 85 ºC. A incorporação de celulose e 
emulsão no hidrogel, causaram modificação da atenuação do gel puro com coeficiente 
0,06 dB cm-1 (1 MHz), para 0,11 e 0,30 dB cm-1 (1 MHz) para os géis com adição de 
celulose a 3% e gel nanoemulsionado, respectivamente. Quanto a velocidade de 
propagação ultrassônica, foi possível concluir que para o gel puro e o gel com adição de 
celulose a 3% o valor permaneceu em torno de 1511 m s-1, enquanto o gel 
nanoemulsionado apresentou velocidade de propagação ligeiramente mais rápida, 
alterando para 1525 m s-1. O valor obtido do calor específico para os hidrogéis foi de 3,6 
a 3,9 J g-1 K-1. Para a condutividade térmica, o valor dos hidrogéis foi de 
aproximadamente 0,6 W m-1 K -1 e para a difusividade térmica, os valores encontrados 
neste estudo foram de 0,143 a 0,148 mm-2 s -1. Os hidrogéis propostos, mostram que o 
polímero de Carbopol é um material promissor na confecção de phantoms ultrassônicos, 
sendo útil para analisar o comportamento dos corpos de prova à irradiação do ultrassom 
focalizado de alta intensidade.  
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 This work presents the development of Carbopol-based hydrogels, containing 
cellulose and castor oil for use as biological tissue mimic materials. The acoustic 
properties were characterized between 1 MHz and 7.5 MHz and thermal properties 
between 25 ºC and 85 ºC. The incorporation of cellulose and emulsion in the hydrogel, 
caused a change in the attenuation a pure gel from a coefficient of 0.06 dB cm-1 (1 MHz) 
to 0.11 and 0.30 dB cm-1 (1 MHz) for the gels with 3% cellulose addition and 
nanoemulsified gel, respectively. Regarding the ultrasonic propagation speed, it was 
concluded that a pure gel and the gel from 3% cellulose addition the value remained 
around 1511 m s-1, while the nanoemulsified gel presented slightly faster propagation 
speed, changing to 1525 m s-1. The specific heat value obtained for hydrogels was 3.6 to 
3.9 J g -1 K-1. For thermal conductivity, the value was approximately 0.6 W m-1 K-1 and 
for thermal diffusivity, the values found in this study were from 0.143 to 0.148 mm-2 s-1. 
The proposed hydrogels, show that Carbopol polymer is a promising material for the 
manufacture of ultrasonic phantoms and is useful for analyzing the behavior of high 
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S - área em m2  
L - espessura em m  










O câncer é um problema de saúde pública de relevância mundial. É a segunda causa 
de mortalidade no mundo e estima-se que causou 9,6 milhões de óbitos em 2018. A escolha 
do tratamento depende de fatores como idade, expectativa de vida, estágio da doença, 
comorbidade e preferência do paciente e, normalmente, envolve mais de uma modalidade 
terapêutica, tais como a cirurgia, radioterapia e terapia sistêmica (BRASIL, 2019, OMS, 
2019). 
 A principal forma de tratamento é a remoção cirúrgica, que retira os tumores sólidos, 
e pode ter finalidade curativa ou paliativa. Apesar de ser uma opção amplamente utilizada, a 
remoção cirúrgica requer anestesia geral e pode levar a complicações e ao desenvolvimento 
de cicatrizes e suas implicações estéticas. Logo, formas menos invasivas vêm sendo 
desenvolvidas com o objetivo de tratar o câncer em estágios iniciais (HAHN et al., 2018, 
INCA, 2019). 
 O ultrassom focalizado de alta intensidade (HIFU) é uma opção não invasiva para 
ablação térmica de tumores. A aplicação de ondas ultrassônicas focalizadas na região por 
cerca de 15 a 25 segundos resulta em aquecimento local do tecido e consequente morte 
celular. No entanto, a técnica ainda não está totalmente estabelecida e há dificuldades e 
riscos, principalmente, na focalização precisa do ultrassom em pequenas áreas sem lesionar 
tecidos sadios adjacentes (YARMOHAMMADI, 2018), o que evidencia a necessidade de 
pesquisa sobre o tema e treinamento de profissionais. 
 Phantoms são materiais sintéticos desenvolvidos para mimetizar propriedades de 
tecidos biológicos. São comumente utilizados na pesquisa básica para desenvolvimento e 
pesquisa de novas técnicas, para avaliação e calibração de equipamentos e validação de 
protocolos clínicos (TAN et al., 2018). Phantoms ultrassônicos são corpos de prova que 
simulam propriedades acústicas dos tecidos, como velocidade, impedância acústica e 
coeficiente de atenuação (MANEAS et al., 2018). Para a termoablação de tumores, é 
necessário que o phantom ultrassônico mimetize também as propriedades térmicas do 
organismo humano, como difusividade e condutividade térmica (ERANKI et al., 2019).  
 Diferentes materiais vêm sendo pesquisados para a produção de phantoms. Assim 
como o organismo humano, hidrogéis contém elevadas quantidades de água em suas 
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composições. O Carbopol é um polímero aniônico sintético derivado do ácido acrílico e de 
alto peso molecular. Por ser hidrossolúvel, é capaz de formar géis transparentes e ricos em 
água, após reticulação (FERREIRA, 2006; DRAGONOIL et al., 2009). Para que o phantom 
apresente as propriedades desejadas, é necessária a incorporação de outros componentes à 
formulação do hidrogel. E para isso podem ser utilizados materiais que absorvam ou 
espalhem a onda ultrassônica, assim como o óleo de rícino e celulose microcristalina 
(Nguyen et al., 2014, LI et al., 2016). 
Sendo assim, nesta Dissertação foram preparados hidrogéis à base de Carbopol 
visando a aplicação como phantoms para HIFU. Suas propriedades termoacústicas foram 







O presente trabalho se propôs a desenvolver hidrogéis à base de Carbopol, contendo 
óleo de rícino e celulose e caracterizar suas propriedades acústicas e térmicas, visando a 
confecção de phantoms para HIFU que mimetizem os tecidos moles.  
 
2.2 Específicos 
Os objetivos específicos deste trabalho foram:  
a) Preparar soluções aquosas de Carbopol e caracterizar suas propriedades acústicas; 
b) Preparar hidrogéis de Carbopol e caracterizar suas propriedades acústicas; 
c) Preparar hidrogéis macro e nanoemulsionados utilizando tensoativos não-iônicos e 
óleo de rícino e caracterizar as propriedades acústicas e térmicas; 
d) Preparar hidrogéis contendo celulose microcristalina e caracterizar as propriedades 












3 Fundamentos Teóricos 
Neste capítulo serão conceituados alguns fundamentos do ultrassom e da interação 
deste com seu meio de propagação. E devido ao caráter multidisciplinar deste trabalho, 
também serão apresentados alguns conceitos básicos sobre polímeros, fabricação de géis e 
emulsões. 
 
3.1 Ultrassom  
O ultrassom é uma onda mecânica não audível, com frequência acima de 20 kHz, que 
se propaga por perturbação de partículas. A vibração, que passa de um ponto para outro, leva 
a alterações periódicas na pressão do meio (FISH, 1990, HEDRICK et al., 1995). É capaz de 
transportar e depositar energia ao longo de seu caminho de propagação, produzindo assim 
efeitos térmicos e mecânicos sobre os tecidos biológicos (AZHARI, 2010). 
O ultrassom é gerado por um elemento piezoelétrico, que sofre deformação em suas 
dimensões físicas, quando submetido a um campo elétrico, convertendo, assim, energia 
elétrica em mecânica e vice-versa (FISH, 1990, HEDRICK et al.,1995). O modo de vibração 
do transdutor gera a amplitude, comprimento de onda e frequência característicos da onda 
mecânica.  
A amplitude é uma medida escalar da magnitude da vibração da onda; é dada pelo 
deslocamento de partícula ou pela diferença entre os valores de pressão no meio ao longo do 
tempo (HEDRICK et al.,1995). O comprimento de onda é a distância entre dois pontos 
precedentes ou consecutivos de um ciclo de onda completo. A frequência é definida como o 
número de ciclos de uma onda que ocorre por segundo, expressa em Hertz (Hz). Algumas 
propriedades do ultrassom dependem da interação da onda com o meio pelo qual se propaga, 
assim como a velocidade, a impedância e os fenômenos envolvidos na atenuação (FISH, 
1990; HEDRICK et al.,1995).  
 
3.1.1 Velocidade de propagação  
A velocidade com a qual o ultrassom se propaga depende da densidade e da 




𝑐 = 1/√𝐾𝜇,     (1) 
 
na qual c é a velocidade de propagação (m s-1), K é a compressibilidade (m kg-1s2) e  é 
densidade (kg m-3) (AZHARI, 2010; FISH, 1990; WELLS et al., 1977; ZELL et al., 2007).  
A compressibilidade volumétrica avalia a facilidade em diminuir o volume de um 
meio quando pressionado. Quanto mais difícil for a redução do volume, menor será sua 
compressibilidade. A densidade pode ser descrita como a propriedade inerente a matéria e 
está relacionada com a proximidade entre as moléculas de um meio. E quanto mais próximas 
as moléculas, mais difícil é a compressão do meio. A densidade e a compressibilidade variam 
em função da temperatura e pressão (KINSLER & FREY, 1999, HEDRICK et al.,1995).  
  
3.1.2 Impedância Acústica 
A impedância acústica pode ser entendida como a resistência imposta pelo meio para 
a propagação do feixe ultrassônico. É específica para cada material e pode ser usada para 
caracterizá-los. Para onda planares, pode ser expressa pelo produto da densidade pela 
velocidade de propagação do respectivo meio, assim como mostra a Equação 2:  
 
𝑍 = 𝜇𝑐,    (2) 
 
na qual Z é a impedância acústica em kg m-3 s-1 (FISH, 1990; RAJAGOPAL et al., 2015; 
WELLS, 1977; ZELL et al., 2007). 
 
3.1.3 Atenuação 
A atenuação acústica é a perda de energia de uma onda ultrassônica planar enquanto 
se propaga por um meio e pode ser caracterizada pela diminuição de sua amplitude. 
Considerando um sistema linear, a queda da intensidade tem relação exponencial com o 
coeficiente de atenuação e a distância percorrida, como mostra a Equação 3: 
 
𝐼(𝑥) = 𝐼0 𝑒




na qual, I0 e I(x) (ambas em Wcm
-2) são, respectivamente, as intensidades inicial e após 
propagar pelo meio até a distância x (em cm). Essa perda de intensidade ocorre devido, 
basicamente, aos fenômenos de absorção e espalhamento da onda. O coeficiente de atenuação 
(α(Np)) obtido em Np cm
-1 (Neper) resulta da soma dos coeficientes específicos de cada um 
desses fenômenos, conforme mostra a Equação 4: 
 
𝛼 = 𝛼𝑎 + 𝛼𝑠,     (4) 
 
na qual, αa e αs, são os coeficientes por absorção e espalhamento, respectivamente. O 









,    (5) 
 
na qual, 𝛼𝑑𝐵 é o coeficiente de atenuação em dB cm
-1 (AZHARI, 2010; FISH, 1990, 
HEDRICK et al., 1995; TER HAAR, 1987; ZELL, 2007). As duas unidades do coeficiente 
de atenuação podem ser interconvertidas utilizando a Equação 6:  
 
𝛼𝑑𝐵 = 4,3 𝛼,     (6) 
  
Características do meio de propagação, como a homogeneidade, densidade e o tempo 
de relaxação, governam o espalhamento e a absorção da onda mecânica.  
 
3.1.3.1 Espalhamento  
O espalhamento, também denominado de reflexão não-especular, resulta do encontro 
do feixe ultrassônico com partículas presentes em um meio heterogêneo. Em 1871, Lorde 
Rayleigh descreveu matematicamente o espalhamento da luz por pequenos obstáculos. O 
mesmo princípio se aplica a ondas ultrassônicas. Ou seja, quando as partículas são menores 
que 1/10 do comprimento da onda, a onda é espalhada em todas as direções e carrega a mesma 
energia da onda incidente (RAYLEIGH, 1871, FLEGG et al., 2010).  Esta interação aumenta 
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com a frequência e é útil na caracterização de tecidos sadios e doentes (FISH, 1990; 
HEDRICK et al., 1995; MCDICKEN, 2013). 
 
3.1.3.2 Absorção 
Absorção do ultrassom consiste no processo pelo qual a energia acústica é convertida 
em outras formas de energia, primariamente energia térmica. A absorção do feixe 
ultrassônico está diretamente relacionada à sua frequência, à viscosidade e ao tempo de 
relaxação do meio. Durante a compressão do meio, uma parte da energia potencial é 
convertida em outros estados e reconvertida ao estado inicial durante a descompressão. À 
medida que a frequência do ultrassom aumenta, não há o tempo suficiente para que a energia 
mude de estado completamente, ocasionando a perda de energia na forma de calor (FISH, 
1990; HEDRICK et al.,1995; MCDICKEN, 2013; WELLS, 1977).  
 
3.1.4 Ultrassom focalizado de alta intensidade (HIFU) 
Todos esses fenômenos descritos podem ocorrer enquanto o feixe do ultrassom 
atravessa o meio. A propagação do ultrassom no meio gera um campo acústico e pode ser 
dividido em duas regiões: campo próximo (Zona de Fresnel), a região mais próxima da face 
do transdutor e campo distante (Zona de Fraunhofer), a região mais afastada. A porção do 
feixe com maior concentração de energia acústica é conhecida como região focal ou foco 
natural (Zn) e fica entre o campo próximo e o distante (FISH, 1990). No entanto, a energia 
do ponto focal pode ser ainda maior se o transdutor for fabricado especialmente com essa 
finalidade.  
A focalização pode ser alcançada de diferentes maneiras. A mais simples utiliza 
transdutores com um único elemento e com zona focal fixa: um disco planar acoplado à uma 
lente ou material piezoelétrico curvado, como os primeiros a serem fabricados por Lynn et 
al. (1942) e Lynn; Putnam (1943) que utilizaram cristais de quartzo ainda na primeira metade 
do século XX. Atualmente existem transdutores multi-elementos, cuja eletrônica permite 
ativar individualmente cada um deles, gerando zona focal de volume, forma e posição 
flexíveis (GÉLAT, TER HAAR, SAFFARI, 2011, TER HAAR, 2016). O transdutor 
focalizado unido ao comprimento de onda em escala milimétrica do ultrassom permite a 
focalização do feixe acústico em pequenas áreas do meio de propagação (IZADIFAR, 
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BABYN, CHAPMAN, 2017), concentrando ali seus efeitos. E embora ainda não estejam 
totalmente elucidados, os principais efeitos do ultrassom focalizado de alta frequência são as 
forças de radiação, os efeitos mecânicos e térmicos (VILLAMIEL, DE JONG, 2000).  
As forças de radiação surgem da interação do campo acústico com partículas 
suspensas em um meio. Tais partículas absorvem, espalham ou refletem a onda incidente 
causando variações na densidade, de energia e de momento e, consequente, força 
unidirecional, capaz de deslocar partículas, e microfluxo contínuo no meio fluido 
(SARVAZYAN, 2010, SARVAZYAN, RUDENKO, NYBORG, 2010, KUZNETSOVA, 
COAKLEY, 2007).    
A cavitação ocorre quando a pressão local em um líquido cai abaixo de sua pressão 
de vapor. Durante a fase de rarefação do ultrassom, as bolhas se formam a partir de gases 
dissolvidos no meio e crescem até que a fase da compressão se inicie e a pressão comece a 
aumentar (VYAS et al., 2019, YOUNG, 1999).  À baixas amplitudes, as bolhas oscilam 
repetidamente, mas colapsam quando submetidas a energias mais elevadas, liberando ondas 
de choque de alta amplitude e causando micro-jatos de alta velocidade (PAWLAK, 
GALESKI, ROZANSKI, 2014, ZUPANC et al., 2019).  
Conforme dito no Item 3.1.3.2, por causa do comportamento viscoelástico de alguns 
materiais, a energia acústica pode ser dissipada e convertida em calor durante a propagação 
do ultrassom, levando ao aumento de temperatura na região focal do feixe. Esta atenuação 
depende tanto da energia que é absorvida pelo meio, quanto da energia que é dispersa a partir 
de interfaces ou heterogeneidades. E assim, a elevação da temperatura pode ser utilizada em 
terapia na ablação de tumores (BOISSENOT et al., 2016). A absorção pode ser controlada 
pela intensidade e frequência da onda ultrassônica e a variação da temperatura dependerá 
também das propriedades térmicas os materiais (MUNDY, 2010).  
 
3.2 Calorimetria 
 A Calorimetria é o método comumente utilizado para medir a energia absorvida por 
um corpo. Normalmente, mede-se a variação de temperatura em uma quantidade conhecida 
de material e assume-se que a temperatura é uniforme. A quantidade de energia absorvida, Q 




𝑄 = 𝑐𝑝 ∆𝑇,                                                              (7) 
 
na qual, cp é o calor específico do meio à pressão constante em J kg
-1 K e ΔT é a variação de 
temperatura em K. O calor específico de um determinado material é definido como a 
quantidade de calor necessária para elevar uma massa unitária deste material em 1 grau, isto 
é, uma grandeza física que descreve a variação de temperatura de um determinado material 
ao receber uma quantidade específica de calor. É uma constante característica para cada 
material em cada estado físico (SHAW, 2008 CANEVAROLO, 2004; HALLIDAY; 
RESNICK, 1991).   
 A condutividade térmica é caracterizada como a quantidade de calor Q transmitida 
através da espessura do material L, numa direção normal à superfície de área (S), devido a 





,                                           (8) 
 
na qual, 𝜅 é a condutividade térmica em W m-1 K-1, Q é a taxa de energia transferida em W, 
S é a área em m2, ΔT é a diferença de temperaturas e L a espessura em m (CANEVAROLO, 
2004; HALLIDAY; RESNICK, 1991).  
A difusividade térmica (χ) é uma medida que indica a rapidez com que o calor se 
propaga através de um material. Esta é de grande interesse em aplicações onde materiais são 
expostos a altas temperaturas por um intervalo de tempo tão curto que o equilíbrio térmico 
não consegue ser atingido. A difusividade térmica é geralmente expressa em mm s-1 
(CANEVAROLO, 2004; HALLIDAY; RESNICK, 1991). Está relacionada à condutividade 
térmica (K) e ao calor específico (c) volumétrico, conforme a seguinte Equação (9): 
 
χ =  
𝑘
𝜇 𝐶𝑝
 ,                                     (9) 
 
na qual, χ é a difusividade térmica, 𝜅 é a condutividade térmica, μ é a densidade e cp é o calor 
específico do material. 
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Sendo assim, para viabilizar o estudo da interação com o HIFU com tecidos vivos, é 
extremamente útil o desenvolvimento de materiais que mimetizem as propriedades acústicas 
e térmicas destes. 
 
3.3 Phantoms ultrassônicos 
Phantoms são simuladores de tecidos biológicos utilizados para substituir os tecidos 
in-vivo ou ex-vivo por serem mais acessíveis, apresentarem características físicas e 
morfológicas próximas do tecido humano, mais duradouros e fáceis de reproduzir, além de 
facilitar em relação às questões éticas ao utilizar cobaias vivas. Phantoms ultrassônicos 
podem ser utilizados para calibração de equipamentos de imagem por ultrassom, para 
treinamento do profissional da área da saúde, para calibração de aparelhos ultrassônicos e 
avaliação da distribuição do campo térmico (SUN et al., 2015).  
Um corpo de prova ultrassônico que mimetize genericamente os tecidos moles deverá 
apresentar velocidade longitudinal entre 1540 e 1590 m s-1, atenuação de 0,5 a 0,7 dB cm-1, 
impedância acústica em torno de 1,62.106 kg m-2 s-1 e densidade próxima a 1060 kg m-3 
(FISH, 1990; BROWNE et al., 2003; VIEIRA, 2005). Entretanto, se a intenção é mimetizar 
um tecido específico, suas propriedades acústicas e térmicas devem ser moduladas. As 
Tabela 1 e 2 resumem valores médios descritos na literatura das propriedades acústicas e 
térmicas, respectivamente, para tecidos moles e para ossos (AZHARI, 2010; BJØRN, 2000; 
BROWNE et al., 2003; CARVALHO et al., 2014; EIBNER et al., 2012; FISH, 1990; HEDRICK et 
al., 1995; MAST, 2000; MADSEN et al., 1978; VIEIRA, 2005; ZELL et al., 2007). 
 











(106 kg m-2 s-1) 
Compressibilidade 
(10-12 m kg-1 s2) 
Pele 1631 0,22 1100 1,79 335-349 
Músculo 1580 0,74-1,50 1050-1080 1,65-1,74 398 
Gordura 1459-1465 0,29-0,60 950-952 1,37 482 
Ossos  2700-4300 4,60-12,50 1380-1912 3,75-7,38 --- 




Tabela 2.   Valores das propriedades térmicas dos tecidos biológicos. 
Tecidos 
Biológicos 
Condutividade térmica          
(mˉ¹ °Cˉ¹) 
Calor específico 
(J kgˉ¹ Kˉ¹) 
Músculo 0,55 3593 
Gordura 0,19 3684 
Ossos 2,3 1785 
 
Uma vez que o organismo humano é rico em água, materiais que também apresentam 
essa característica, assim como os hidrogéis, são excelentes escolhas para produção de 
phantoms. 
 
3.4 Hidrogéis  
Hidrogel pode ser definido como uma rede polimérica tridimensional e as cadeias 
podem ser reticuladas por ligações covalentes e/ou outras forças coesivas capaz de reter 
grande quantidade de água, manter seu formato após o preparo e resistir a cisalhamento 
(ULLAH et al., 2015). As cadeias podem ser reticuladas por meio de ligações químicas, nas 
quais as cadeias poliméricas são covalentemente ligadas, ou por interações físicas, como 
ligações de hidrogênio, interações intermoleculares ou complexação de íons (ULLAH et al., 
2015, ATHAWALE & LELE, 2000; BLANCO-FUENTE et al., 1998; PEPPAS et al., 1998; 




Figura 1. Representação das cadeias do hidrogel polimérico (FARIA, 2012). 
 
Os hidrogéis muitas vezes são formados por polímeros superabsorventes. A presença 
de grupos hidrofílicos, cadeias poliméricas flexíveis e a disponibilidade de grande volume 
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livre entre as cadeias poliméricas favorecem sua capacidade de absorção de água 
(ATHAWALE & LELE, 2000). 
Exemplos típicos de materiais que atuam como hidrogéis são o poli(álcool vinílico) 
(PVA), poli(pirrolidona vinílica) (PVP), poli(óxido de etileno) (PEO), poliacrilamida 
(PAAm), poli(ácido acrílico) (PAA) e poli(vinil-metil-éter) (PVME). (ROSIAK et al., 1999). 
Foi verificado que hidrogéis formados pela combinação dos comonômeros acrilamida, ácido 
acrílico e acrilato de sódio fornecem um maior grau de absorção (WU et al., 2003). 
Entretanto, devido à sua elevada toxicidade, existe um grande interesse na substituição da 
acrilamida por outro componente que forneça ao produto propriedades semelhantes. 
(BLANCO-FUENTE et al., 1998). 
O poli(ácido acrílico) (PAA) é um polieletrólito sintético, aniônico, hidrofílico, 
produzido pela polimerização do ácido acrílico (Yan et al., 2018, Ha et al., 2018). Sua 
fórmula estrutural é mostrada na Figura 2.  
 
   
Figura 2. Estrutura molecular do poli(ácido acrílico) (GUTOWSKI, 2010). 
 
O Carbopol é um polímero derivado de poli(ácido acrílico) de alto peso molecular 
fabricado originalmente por BF Goodrich em forma de granulado semitransparente. Quando 
o Carbopol acompanha o sufixo “P’’, indica a alta pureza do produto (THOMPSON, 2016; 
LIEBERMAN et al., 1996). Devido à sua hidrofilicidade e não reatividade com outros 
componentes em uma fórmula, tem sido utilizado pela indústria farmacêutica em 
formulações líquidas e semi-sólidas, como agente espessante, emulsionante, viscosificante, 
suspensor ou gelificante (BLANCO-FUENTE et al., 1998).  
Na sua forma granulada, a molécula do carbopol é extremamente enovelada. Quando 
hidratada, a molécula forma uma dispersão aquosa cujo pH varia entre 2,8 e 3,2. Os grupos 
carboxílios (COOH) da cadeia principal se dissociam em um COO-, fixo na cadeia principal 
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e um H+ livre no meio. A atração eletrostática mantém os íons livres aprisionados entre as 
cadeias do polímero e aumenta a pressão osmótica do sistema. Para obter o espessamento é 
necessária a neutralização com bases, como o hidróxido de sódio (CORRÊA et al., 2005; 
FERREIRA, 2006). Com a elevação do pH, os grupos carboxílicos se ionizam, e a mútua 
repulsão eletrostática expande as cadeias, favorecendo o inchamento. Ele é solúvel em água, 
álcool e glicerina e possui ponto de fusão de aproximadamente 260ºC. O Carbopol  possui a 
capacidade de absorver muitas vezes o seu peso em água e, assim, de produzir géis claros e 
transparentes que seriam excelentes candidatos a phantoms que mimetizem os tecidos 
humanos (BHAT et al., 2016; HAMZAVI et al., 2017; JIANQI & LIXIA, 2002; KUMETA 
et al., 2003; MEKA et al., 2017).    
Por ser capaz de absorver elevada quantidade de água, apresenta coeficiente de 
absorção e velocidade próximos ao da água pura e dos tecidos moles, o que facilita a 
modelagem para se adequar ao tecido de interesse do estudo (WELLS et al., 1977).  
 
3.5 Emulsões 
A absorção de ultrassom pelo phantom pode ser modulada pela adição à formulação 
de materiais capazes de absorver a energia da onda durante a interação, como por exemplo, 
o óleo de rícino (NGUYEN et al., 2014).  
A adição de óleos a formulações aquosas pode ser realizada por emulsificação. Uma 
emulsão é uma mistura estável de dois, ou mais, líquidos imiscíveis na qual um é denominado 
fase dispersante (ou contínua) e o outro, fase dispersa (ou descontínua). A estabilidade desses 
sistemas é mantida por tensoativos, moléculas que se auto-organizam quando em solução por 
causa de sua natureza anfifílica. Suas moléculas são formadas por uma parte com 
características hidrofóbicas, que se solubiliza na fase oleosa e outra com características 
hidrofílicas, que se solubiliza na fase aquosa. Por causa disso, os tensoativos são capazes de 
diminuir a energia na interface entre a fase dispersa e dispersante e, assim, estabilizar uma 
emulsão (WU et al., 2018; FAZULLIN & MAVRIN, 2017; BNYAN et al., 2018). 
Tensoativos não-iônicos são menos suscetíveis à força iônica do meio, ou seja, não 
desestabilizam com a variação de pH (LOU et al., 2018; WANG et al., 2017).  
Emulsões são caracterizadas pelo tamanho das gotas da fase dispersa e podem ser 
divididos em: macroemulsões, microemulsões e nanoemulsões (Figura 3). Na literatura são 
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encontrados diferentes intervalos de tamanho de partícula para cada tipo de emulsão. Alguns 
autores (WULFF-PÉREZ et al, 2008; SUN et al, 2007; USÓN; GARCIA; SOLANS, 2005; 
PORRAS, 2005; TADROS, 2004) consideram que as microemulsões e as nanoemulsões 
apresentam tamanho de gotas entre 20 nm e 500 nm. Porém, de um modo geral, as 
microemulsões e as nanoemulsões contêm gotículas de diâmetros compreendidos entre 1 nm 
e 200 nm, sendo a diferença entre esses sistemas encontrada principalmente no método de 
preparo.   
 
 
Figura 3. Variação da transparência de uma mesma composição em função do tamanho da fase 
dispersa.  (SONNEVILLE-AUBRUN et al., 2004). 
  
A fase externa da emulsão pode ser gelificada com a adição de polímeros como 
polissacarídeos naturais como a goma xantana, derivados da celulose e polímeros sintéticos 
como os poliacrilatos (Carbopol) e os copolímeros de poli(óxido de etileno) – poli(óxido de 
propileno) (Poloxamer) (ESCOBAR-CHÁVEZ et al., 2006; KAMATH; PARK, 1993; 
SHAPIRO, 2011; VEYRIES et al., 1999).   
 Nestes sistemas, as gotículas esféricas das emulsões encontram-se aprisionadas na 
rede tridimensional do hidrogel, constituída pelo polímero e o solvente da fase externa.  O 
aumento da viscosidade das emulsões diminui o movimento browniano das micelas, logo, 
diminui a formação de agregados micelares, o que eleva à estabilidade do sistema e à 
resistência a fenômenos como coalescência, floculação etc. (CHEN et al., 2006; ZHU et al., 




4 Revisão Bibliográfica 
 
Não há um consenso na literatura quanto à data precisa do início do ultrassom com 
finalidades terapêuticas. Estima-se que tenha sido em 1930, o que coincide com a publicação 
de estudos relatando os efeitos fisiológicos do ultrassom sobre os tecidos biológicos (HILL, 
1973). Entre as aplicações do ultrassom na área biomédica estão a litotripsia, diatermia, 
hipertermia, diagnóstico por imagens (ultrassonografia) e a terapia aplicada em fisioterapia 
e terapia com ultrassom de alta intensidade (PRENTICE, 2004). Por ser um método não 
invasivo, que não utiliza radiação ionizante e de baixo custo, o estudo do ultrassom 
biomédico cresce a cada dia. Uma das estratégias utilizadas por muitos pesquisadores é o 
desenvolvimento de phantoms, corpos de provas que simulam características de tecidos 
vivos. Com isto, pode-se melhorar o treinamento de operadores de ultrassom, a calibração de 
aparelhos ultrassônicos e o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico ou terapia 
(MADSEN et al., 1982, CULJAT, et al.,2010).  
Na tentativa de mimetizar as propriedades acústicas dos tecidos moles, Cabrelli et al. 
(2017) propuseram um gel de copolímero de estireno/etileno/butileno (SEBS) solubilizado 
contendo óleos mineirais e glicerol. A concentração dos componentes e o tipo de óleo mineral 
foram variados e as propriedades acústicas foram medidas pelo método de transmissão-
recepção. A velocidade de propagação do ultrassom foi medida à 2,5 MHz, porém, durante 
a medição da atenuação, a frequência foi variada entre 1 MHz e 10 MHz. Foi observado que 
o aumento da viscosidade de 19,7 mPa.s para 48,8 mPa.s do óleo mineral num gel contendo 
10% m/m de SEBS aumenta a velocidade de propagação do ultrassom no meio. Embora 
inferior aos valores médios adotados para tecidos moles (1540 m s-1), o intervalo de valores 
obtido está de acordo com uma variedade de tecidos moles tais como tecido adiposo e 
mamário (SZABO, 2004). Por exemplo, o valor médio para o tecido mamário pode variar 
com a idade 1490 m s-1 a 1450 m s-1 para mulheres de 25 a 30 anos e 65, respectivamente 
(KATZ-HANANI et al., 2014). Já o aumento da concentração de glicerol, entre 0 e 30% m/m 
de óleo, aumentou tanto a velocidade quanto a atenuação do ultrassom no meio, assim como 
mostra a Figura 4A e 4B. A literatura relata valores de atenuação para tecidos moles variando 
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de 0,15 dB cm-1 MHz para sangue a 0,75 dB cm-1 MHz para tecido mamário, que está na 
faixa de valores obtidos naquele estudo. 
 
Figura 4. Velocidade do ultrassom (A) e coeficiente de atenuação (B) de géis à base de copolímero 
SEBS, óleo mineral e glicerol (CABRELLI et al.  (2017)). 
 
Nas últimas duas décadas, o HIFU  ressurgiu como uma modalidade terapêutica 
minimamente invasiva e não ionizante nos órgãos ou regiões para ablação de tumores sólidos 
(tanto malignos como benignos), incluindo fígado (KENNEDY et al., 2004), próstata 
(CHAPELON et al., 1999), mama (HYNYNEN et al., 2001) e sarcoma de partes moles (WU 
et al., 2004). Outras técnicas também são exploradas, como hemostasia (MARTIN et al., 
1999) e terapia genética (LIU et al., 2005). Estudos pioneiros demonstraram que HIFU com 
intensidades médias temporais entre 500 W cm-2 e 104 W cm-2 na zona focal podem produzir 
lesões necróticas em tecidos profundos através de coagulação térmica e da cavitação com 
dano mínimo aos tecidos circundantes (TER HAAR et al., 2007; BAILEY et al., 2003). No 
entanto, a lesão térmica também depende das propriedades acústicas e térmicas do meio de 
propagação. Logo, phantoms para HIFU devem mimetizar tanto as propriedades acústicas 
quanto as térmicas dos tecidos vivos (AZHARI, 2010; ILLING, 2005; JENNE et al., 2012; 
LI et al., 2010; ROVE et al., 2010; YU & LUO, 2011).  
Eranki et al., 2019, prepararam um gel de 40% m/v de policarilamida com 1,1% m/v 
de dióxido de silício, 3% m/v albumina (BSA – Bovine Serum albumin) e 5% v/v e pigmento 
termocrômico. As medições de velocidade acústica e atenuação foram realizadas usando o 
sistema de atraso de tempo de propagação, com sinal de onda senoidal de frequência até 10 
MHz, utilizando água como referência à 26,3 °C. A condutividade e a difusividade térmicas 
foram medidas usando um analisador de propriedades térmicas. Os valores encontrados estão 
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reunidos na Tabela 3. Verificou-se que as propriedades do phantom eram semelhantes às dos 
tecidos moles humanos, como fígado, rim, cérebro e músculo. Esse phantom foi depois 
sonicado com equipamento experimental de HIFU. Quatro regiões circulares de 12 mm de 
diâmetro foram sonicadas, utilizando frequência de 1,2 MHz, e potência de 160 W.  O tempo 
de sonicação foi variado e a intensidade da mudança de cor foi analisada com auxílio do 
MATLAB®.  
 
Tabela 3.   Propriedades encontradas do phantom de policarilamida com dióxido de silício, albumina 
e pigmento termocrômico de ERANKI et al., 2019. 
Propriedade Valores 
Condutividade térmica 0,58 ± 0,01 W m-1 K-1 
Difusividade térmica 0,143 ± 0,002 mm2 s-1 
Densidade 1033 ± 1 kg m-3 
Velocidade do som 1525 ± 5 m s-1 
Impedância Acústica 1,575 ± 0,005 106 kg m-2 s-1 
Atenuação Acústica 0,23 ± 0,02 dB cm-1 MHz 
 
Foi observado que a sonicação durante 60 s produziu pequenas regiões com baixa 
intensidade de mudança de cor, enquanto 180 s de sonicação formaram grandes áreas com 
mudanças mais fortes de cor. A sonicação durante 120 s foi a que melhor mostrou nuances 
de cor ao longo do alvo, assim como mostra a Figura 5. No entanto, o monômero acrilamida 
é neurotóxico (KOMOIKE, MATSUOKA, 2019), logo, o preparo do gel de poliacrilamida 
apresenta elevado risco, tem valores mais baixos de atenuação de ultrassom e, por conter 





Figura 5. (A) Fotografia dos phantoms sonicados durante 60, 120 e 180s; (B) Contorno de temperatura 
dos phantoms sonicados durante 120s e (C) Perfil de mudança de cor para os phantoms sonicados 
durante 120s (ERANKI et al., 2019). 
 
A elevação da atenuação de um material pode ser realizada pela adição de óleo de 
rícino (BAÊSSO et al., 2019, TIAGO et al., 2019). O processo de emulsificação é necessário 
para que uma mistura de um óleo em um meio aquoso seja estável. 
Nguyen et al. (2014) relataram um estudo com phantoms contendo diferentes 
concentrações de gelatina n-propanol e óleo de rícino. Avaliaram velocidade ultrassônica e 
atenuação. Para a fabricação dos phantoms, primeiro, prepararam as soluções de gelatina e 
propanol e depois adicionaram grafite para aumentar a atenuação ultrassônica e o óleo de 
rícino foi então adicionado a mistura para obter a concentração em peso desejada de óleo a 
emulsão. A Figura 6 mostra as médias e desvios padrão de velocidades acústica e coeficientes 
de atenuação em phantoms para duas concentrações diferentes de gelatina (3% e 6%) e quatro 
concentrações de óleo (0, 10%, 20% e 40%). Observaram que quando o óleo aumentou a 
concentração de 20% para 40%, a velocidade diminuiu para os phantoms de gelatina (3% e 
6%). Esta diminuição da velocidade pode ser causada pela diferença nas velocidades para o 
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óleo e a mistura de gelatina/água/álcool. A atenuação também diminuiu para os phantoms de 
gelatina 6% e 3%, respectivamente. Estes resultados ilustram o efeito mais significativo da 
concentração de óleo na atenuação dos phantoms com maiores concentrações de gelatina do 
que sobre as propriedades de phantoms com menor concentração de gelatina. No entanto, 
esses resultados indicam que os phantoms fabricados tem velocidade de som e coeficiente de 
atenuação comparáveis aos dos tecidos moles.  
 
Figura 6. Propriedades acústicas de 3% e 6% de modelos de gelatina em função da concentração de 
óleo de 0% a 40% em peso: (a) velocidade do som, (b) coeficiente de atenuação (NGUYEN et al., 
2014) 
 
A atenuação da onda ultrassônica também pode ser realizada por espalhamento. 
Partículas sólidas podem ser adicionadas ao meio de propagação com este propósito. A 
celulose microcristalina é um biopolímero natural renovável mais abundante, disponível em 
todo o mundo e está presente em uma ampla variedade de espécies vivas, incluindo plantas, 
animais e algumas bactérias (por exemplo, Acetobacter xylinum) (KHALIL et al., 2014; 
NAVARRA et al., 2015; LI & LIU, 2016). Devido à sua não toxicidade e baixo custo, os 
derivados de celulose encontram ampla aplicação nas indústrias alimentícia, farmacêutica e 
de cosméticos (ALVAREZ-LORENZO et al., 2013; JAIN et al., 2013; SANNINO et al., 
2009). 
A presença de celulose em hidrogéis fornece cargas eletrostáticas ao meio, 
favorecendo a capacidade de inchamento. No entanto, a celulose é muito difícil de ser 
dispersada em solventes comuns devido à sua alta estrutura estendida de hidrogênio ligado. 
O uso de líquidos iônicos para a dissolução da celulose promete ser um método alternativo 
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para o pré-tratamento termoquímico de biomassa que pode ser mais eficiente e 
ambientalmente aceitável que as técnicas convencionais em solução aquosa (CIOLACU & 
POPA, 2010; KLEMM et al., 1998; CHANG & ZHANG, 2011; MOSTOFIAN, 2014; SHEN 
et al., 2016). 
Egal, Budtova & Navard (2007) investigaram a mistura de soluções de celulose 
microcristalina em NaOH / água para determinar o limite de solubilidade da celulose. 
Soluções aquosas de hidróxido de sódio de 7-10% m/m apresentaram-se solventes de 
celulose promissores devido à facilidade no preparo solução e baixa poluição. No entanto, a 
dissolução não foi completa. Outras publicações relatam diferentes procedimentos de 
dissolução, mas todos eles mostram que a celulose pode ser dissolvida em concentrações 
elevadas de NaOH como o estudo de Li et al. (2016).  
Li et al. (2016) confeccionaram phantoms à base de criogel Poli(álcool vinílico) 
(PVA) mimetizando tecidos. A solução de PVA continha 87% de água destilada (em peso), 
10% de PVA em pó e 3% celulose (20 µm) atuando como partículas de espalhamento de 
ultrassom, a mistura foi aquecida a cerca de 85 °C e mantida em agitação até o pó ter sido 
totalmente dissolvido. Um método de imagem de alta taxa de quadros e alta densidade foi 
desenvolvido neste estudo para estimar e mapear a variação de velocidade de onda de pulso 
(PWV) local ao longo da artéria utilizando a técnica Imagem de Onda de Pulso (PWI) e foi 
validado preliminarmente nos phantoms de vasos à base de criogel Poli(álcool vinílico) 
(PVA) contendo celulose para comparar a PWV regional do método proposto no estudo com 
os obtidos no método comumente usado de imagem esparsa e método de imagens de ondas 
planas. Eles concluíram que a celulose atuou como partícula espalhadora da onda ultrassônica 
como esperado. 
Hellerbach et al. (2013) produziram phantoms para ressonância magnérica utilizando 
diferentes agentes gelificantes, mostrados na Figura 7 e os avaliaram quanto à 
homogeneidade, estabilidade e reprodutibilidade do gel gerado. Todas as amostras foram 
preparadas usando o procedimento a seguir: 1) pré-medição de todos os componentes (por 
exemplo, 2,5 g de Carbopol-980 em pó, 500 ml de água destilada e 0,017 g de pó de nitrato 
de manganês quando necessário para modificar o tempo de relaxação); 2) adição do agente 
de contraste na água e mistura da solução com o pó de polímero até se dissolver 
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completamente; 3) adição do neutralizador hidróxido de sódio para criar um gel sólido; e 4) 
selar a amostra com Parafilme.  
 
Figura 7. Diferentes agentes gelificantes: (A) gel de alginato de sódio, (B) gel PAC-300, (C) gel 
xantana, (D) gel de xantana com crescimento de fungos após 2 semanas, (E) gel Carbopol-980, (F) 
gel Carbopol-980 preparado com água morna (a 37 ºC, mostra menos formação de bolhas e melhor 
homogeneidade); (G) gel Carbopol-974P preparado com água morna (a 37 ºC, sem bolhas visíveis); 
(H) gel PNC-400 preparado com água morna (a 37 ºC, formação de bolhas ainda é visível) 
(HELLERBACH et al., 2013). 
 
Neste estudo, os tempos de relaxação foram descritos para estes diversos géis. O gel 
de Carbopol-980 foi determinado como material promissor para a cofecção de phantoms para 
aplicações de ressonância magnética. Foi observada elevação da viscosidade quando o pH 
variou de 5,0 a 8,0. Viram também que a gelificação pode ser facilmente revertida 
acidificando novamente o pH. Demonstraram ainda, que é possível incorporar outras 
substâncias e recuperá-los após o teste. Eles concluíram que os géis resultantes de Carbopol 
eram estáveis por um período prolongado de tempo.  
Silva (2014) realizou uma abordagem experimental em modelos do tipo phantom 
óptico, utilizando gel de carbopol para avaliar a possibilidade de se gerar um perfil de 
distribuição de luz por meio da melhoria do acoplamento de luz-tecido. No seu estudo 
utilizou como emulsionante o polímero de Carbopol 940, o EDTA (ácido etilenodinamico 
tetra-acético) e água deionizada, agitando a mistura até a dispersão total do Carbopol. Na 
sequência foi adicionado fenoxietanol para conservação do gel, seguido da adição do 
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neutralizante (gotejado até o ajuste do pH, estando a faixa de pH para a máxima viscosidade 
entre 6 e 11), por fim foi adicionada a glicerina com a função de emoliente. Para avaliar se o 
gel poderia ter melhor desempenho no acoplamento da luz, uma emulsão lipídica foi 
incorporada ao gel de Carbopol. Diferentes concentrações de emulsão/gel foram avaliadas 
para determinar a existência de uma concentração ótima. Este estudo comparou 3 amostras, 
sendo o gel puro de Carbopol, o gel de Carbopol associado a Lipofundin e gel de ágar. O uso 
do Carbopol gel associado a Lipofundin forneceu uma melhoria efetiva na uniformidade da 
iluminação, reduzindo efeitos da rugosidade superficial do tecido.  
Existem poucos estudos aplicados ao desenvolvimento de hidrogéis baseados em 
nanoemulsões.  A grande maioria dos trabalhos encontrados na literatura está voltada para a 
obtenção e estudo de hidrogéis baseados em microemulsões (CHEN et al., 2006, 2007; 
FENG, TARABANB, YU, 2012; GULSEN; CHAUHAN, 2005; SABALE; VORA, 2012; 
XU et al., 2008; ZHAO et al., 2007). Tais pesquisas revelaram que a adição de agentes 
gelificantes na fase externa das emulsões proporciona a obtenção de sistemas extremamente 
estáveis à temperatura ambiente e sob condições ambientais extremas.  Além disso, em todos 
os estudos foi constatado que a adição do polímero formador de hidrogel não causou qualquer 
modificação no diâmetro e nem na morfologia das micelas dos sistemas. 
Alam et al. (2012) produziram hidrogéis utilizando tensoativos compatíveis com o 
polímero de Carbopol 934, um poliacrilato contendo microemulsões o/a com dipropionato 
de betametasona e ácido salicílico para o tratamento tópico da psoríase. A composição da 
fase oleosa foi ácido oléico: sefsol (1:5:1), o tensoativo utilizado foi o Tween 20 e o álcool 
isopropíplico foi empregado como co-tensoativo e água destilada, o componente da fase 
aquosa.  
Até a conclusão deste trabalho, não foram encontradas referências contendo a 
medição das propriedades ultrassônicas do gel de Carbopol e não foram encontrados estudos 
aplicados ao desenvolvimento de phantoms e caracterização ultrassônica de hidrogéis 




5 Materiais e Métodos 
Nesta seção serão apresentados os materiais e métodos para a confecção do hidrogel 
e medição das suas propriedades acústicas. 
 
5.1 Materiais 
Os materiais utilizados na elaboração deste trabalho estão relacionados a seguir: 
• Água destilada e deionizada; 
• Cápsula para medidas de líquidos no Nanoflash (Projetada pela NETSZCH) (c); 
• Carbopol 934P NF (Poli(ácido acrílico) reticulado), High Performance Polymers, 
BFGoodrich;  
• Celulose (Sigmacell Cellulose, 20 µm de diâmetro, Sigma-Aldrich); 
• Fita Papel Indicador Ph 0 A 14 (Merck);  
• Hidróxido de Sódio, PA, PROQUIMIOS; 
• Metilparabeno (Éster metílico do ácido 4-hidroxibenzóico, Sigma-Aldrich); 
• Óleo de Rícino (Castor oil), Sigma-Aldrich; 
• Óleo de rícino hidrogenado e etoxilado (Cremophor RH40), MAPRIC COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA; 
• Película de PVC (espessura de 10,5 µm) para vedar o cilindro contendo o gel; 
• Porta amostra cilíndrico de poliacetato;  
• Propilparabeno (Éster propílico do ácido 4-hidroxibenzóico, Sigma-Aldrich); 
• Span 80 (Monooelato de sorbitano), Sigma-Aldrich; 
• Tween 80 (Polissorbato 80), Sigma-Aldrich; 
• Trilho de aço (a). 
 
5.2 Equipamentos 
Além das vidrarias e acessórios típicos de laboratório, foram utilizados:  
• Agitador Magnético (modelo IKA C-MAG HS 7) (a); 
• Analisador de tamanho de partícula Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments 
Limited, UK) (b); 
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• Analisador de tamanho de partícula Mastersizer (modeo 2000, Malvern Instruments 
Ltd) (d) 
• Analisador de propriedades termofísicas Nanoflash (LFA 447/1, NETZSCH) (c); 
• Calorímetro de varredura diferencial (modelo 204 F1Phoenix, NETZSCH) (c); 
• Balança digital (modelo ARA520, Ohaus Adventurer), resolução de 0,01g (a);  
• Bomba de vácuo Ind. Mec. Primer Ltda. (Modelo 166, 104N 1016) (a); 
• Gerador de sinais Tektronix (AFG 3021B) para excitar o transdutor ultrassônico (a); 
• Osciloscópio Tektronix (TDS2024B) para visualização e análise dos sinais (a);  
• Paquímetro (SOMET) (a); 
• Processador Ultrassônico (US) Cole Parmer (b);  
• Tanque acústico retangular de vidro com água destilada (a); 
• Termômetro Digital com termopares (Fluke, Modelo 52) (a); 
• Transdutores (Harisonic 13-0108-S) (a).   
 
(a) Equipamentos localizados no Laboratório de Ultrassom (LUS/COPPE/UFRJ) 
(b) Equipamento localizado no Laboratório de Macromoléculas e Colóides na Indústria do Petróleo 
(LMCP/IMA/UFRJ) 
(c) Equipamentos localizados no Laboratório de Transmissão e Tecnologia do Calor (LTTC/UFRJ) 
(d) Equipamentos localizados no Laboratório de Controle de Qualidade de Fármacos e Medicamentos 
(LabCQ/FFA/UFRJ)  
 
5.3 Preparo dos hidrogéis de Carbopol 
O preparo das soluções é a primeira etapa da fabricação dos hidrogéis de Carbopol. 
A massa necessária de Carbopol foi pesada, adicionada à água deionizada e deixada sob 
agitação magnética até a solubilização completa.  As concentrações preparadas foram: 0,5%, 
1,0% e 2,0% m/v. Com auxílio de papel indicador, foi confirmado se o pH das soluções 
(aproximadamente pH= 3,0)  estava compatível com a literatura que menciona entre 2,8 a 
3,2 (CORRÊA et al., 2005; FERREIRA, 2006; DRAGANOIU, 2009). Após a solubilização 
do polímero, o pH das soluções foi elevado até 6,0/6,5. Solução aquosa de hidróxido de sódio 
(NaOH) a 18% m/v foi pipetada sobre as soluções até o alcançar o pH desejado. A agitação 
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durante esse processo foi branda a fim de minimizar a incorporação de ar e formação de 
bolhas no gel.  
 
5.4 Preparo do hidrogel de Carbopol com adição de celulose 
Foram testados dois métodos de preparo do hidrogel com celulose: (a) No primeiro 
foi adicionado ao hidrogel, 1% em peso de celulose ao gel de Carbopol já pronto; (b) No 
segundo, a celulose foi pesada e dispersa na solução aquosa de NaOH a 18% m/v, variando 
em peso, as concentrações preparadas foram 0,25%, 0,5%, 1% e 3% m/v em relação ao 
volume final do gel. Foram deixadas sob agitação magnética e temperatura de 80 ºC por 10 
minutos. Para a formação dos hidrogéis, aproximadamente 1 ml da solução de NaOH 
contendo celulose foi pipetada sobre as soluções até elevar o pH para 6,0/6,5 e a agitação 
durante esse processo foi branda. 
 
5.5 Preparo das emulsões do tipo óleo em água (O/A) 
As emulsões preparadas nessa Dissertação foram do tipo óleo disperso em água 
utilizando um tensoativo não-iônico para cada fase. A fase oleosa foi composta por óleo de 
rícino e Tween 80 e a fase aquosa por água e Span 80. As concentrações dos componentes e 
os métodos de preparo foram variados ao longo da Dissertação. Inicialmente a concentração 
utilizada foi de 5% da mistura de tensoativos, 10% de óleo e 85% de água, em seguida a 
concentração de tensoativos foi variada para 10%, 15% e 20% assim como os outros 
compenentes. Assim a formulação final foi de 20% da mistura de tensoativos, 10% de óleo 
e 70% de água.  
O primeiro passo para a fabricação de emulsões é determinar o valor de Equilíbrio 
Hidrofílico-Lipofílico (EHL) do óleo de rícino.   
 
5.5.1 Determinação do valor de Equilíbrio Hidrofílico-Lipofílico 
(EHL) requerido pelo óleo de Rícino  
O Equilíbrio Hidrofílico-Lipofílico (EHL) expressa a atração simultanea e relativa de 
um tensoativo (ou de uma mistura de tensoativos) pelas duas fases de um sistema 
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emulsionado e ajuda a na escolha de tensoativos adequados durante o processo de 
emulsificação (OJINNAKA et al., 2016, ROYER et al., 2018). Para a determinação do valor 
EHL requerido pelo o óleo de rícino durante o processo de emulsificação foi utilizado o par 
de tensoativos Tween 80 (polissorbato 80) com valor de EHL=15,0 e Span 80 (monooleato 
de sorbitano) com valor de EHL=4,3. Os tensoativos foram misturados em diferentes 
proporções a fim de se obter o valor de EHL conforme Equações 10 e 11 (PEREIRA, 2008).  
 
𝐸𝐻𝐿𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜  =
(𝐸𝐻𝐿𝐴 A% + 𝐸𝐻𝐿𝐵 B%)
100
,       (10) 
𝐴% + 𝐵% = 100%,      (11) 
nas quais, EHLA e EHLB, e A% e B% são os valores de EHL e a concentração dos tensoativos 
lipofílico e hidrofílico, respectivamente.  
Para a determinação do EHL do óleo de rícino foi realizado um ensaio onde emulsões 
foram preparadas com a seguinte composição: 85% m/m de água, 10% m/m de óleo e 5% 
m/m de mistura de tensoativos. O EHL da mistura de tensoativos foi variado, conforme a 
Tabela 4. As emulsões foram preparadas pelo método geral de emulsificação, onde a fase 
aquosa foi vertida sobre a fase oleosa, ambas acrescidas dos tensoativos e deixadas sob 
agitação magnética por 10 minutos, após o preparo foram deixadas em repouso por cerca de 
24 horas, à temperatura ambiente. Para determinar o valor de EHL do óleo em ensaio, toma-
se como ponto de referência a emulsão que apresentar maior estabilidade, ou seja, não 
apresente aspecto grumoso nem registre separação de fases (ZANIN et al, 2002). Logo, após 
o repouso, as dispersões formadas foram avaliadas visualmente para identificar quais delas 
apresentaram maior estabilidade e menor separação de fases.  O valor EHL requerido para o 
óleo de rícino encontrado experimentalmente foi comparado com o relatado na literatura para 








Tabela 4. Massas pesadas para determinação do EHL do óleo de rícino. 









1 1 8,5 0,450 0,050 13,96 
2 1 8,5 0,400 0,100 12,86 
3 1 8,5 0,350 0,150 11,79 
4 1 8,5 0,300 0,200 10,72 
5 1 8,5 0.250 0,250 9,65 
 
 
5.5.2 Preparo das Macroemulsões 
As emulsões foram preparadas com a seguinte composição: 70% de água, 10% de 
óleo e 20% de tensoativos. As fases oleosa e aquosa foram pesadas. As emulsões foram 
obtidas pelo método geral de emulsificação, e o preparo foi variado com o aumento da 
temperatura ou não no momento da mistura dos tensoativos a cada fase durante a agitação e 
por fim foi definido como melhor método essa agitação ocorrer com temperatura de 60 ºC. 
Então a fase aquosa e a fase oleosa acrescidas de tensoativos foram agitadas a 60º C, 
separadamente em placa de aquecimento e agitação. A fase aquosa foi então vertida sobre a 
fase oleosa sob agitação magnética constante, até o sistema atingir a temperatura ambiente 
(27 ± 5°C) (FERREIRA, 2006). Após o preparo, as emulsões foram deixadas em repouso por 
cerca de 24 horas, à temperatura ambiente e analisadas quanto aos aspectos macroscópicos 
de separação de fase e turbidez a olho nu, de acordo com o aspecto visual e limpidez.  
 
5.5.3 Preparo das Nanoemulsões  
A preparação das nanoemulsões óleo de rícino/água foi realizada em processador 
ultrassônico, equipamento que promove o cisalhamento por cavitação acústica. Há formação, 
crescimento e colapso subsequente de microbolhas, causados pela flutuação de pressão das 
ondas acústicas. O colapso provoca níveis extremos de turbulência altamente elevada; uma 
implosão em escala microscópica. É o acúmulo de milhares dessas microimplosões que 
forma as bases da homogeneização ultrassônica (LEONG et al, 2009). Em um transdutor 
ultrassônico, a região de alta intensidade de cisalhamento se localiza numa pequena zona ao 
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redor do transdutor. A pequena variação espacial do cisalhamento pode significar que a 
potência usada é relativamente ineficiente, limitando esse tipo de homogeneização a amostras 
pequenas (SOLANS, 2005; STANG; KARBSTEIN; SCHUBERT, 1995). A Figura 8 
apresenta um diagrama esquemático de um processador ultrassônico que usa uma ponteira 
como sonotrodo, assim como o equipamento usado deste estudo. 
 
Figura 8. Diagrama esquemático do processador ultrassônico (adaptado de LEONG et al., 2009). 
 
Todas as amostras produzidas neste equipamento foram vertidas nos tubos de ensaio 
de vidro de paredes grossas, específicos para processamento ultrassônico. A fase aquosa foi 
adicionada na fase oleosa apenas no momento do preparo. Esse processo se realiza em baixas 
temperaturas, pois o forte cisalhamento gera aquecimento da amostra, o que pode levar à 
degradação dos componentes. Portanto, as amostras eram deixadas em banho de gelo. O 
preparo no processador ultrassônico utilizou a programação de 30% de potência durante 20 
minutos de sonicação.  
 
5.6 Preparo dos hidrogéis emulsionados  
Muitos estudos produzem os hidrogéis baseados em macro ou nanoemulsões, 
dissolvendo os polímeros formadores de hidrogel na fase externa das emulsões (CHEN et al., 
2006; FENG, TARABANB, YU, 2012; MOU et al., 2008).  Outros pesquisadores produzem 
hidrogéis e as nanoemulsões separadamente. Em seguida, a nanoemulsão é adicionada 
lentamente sobre o hidrogel sob agitação magnética constante até a obtenção de um sistema 
nanoestruturado homogêneo (OLIVEIRA et al., 2011; SABALE; VORA, 2012; ZHU et al., 
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2009). Neste trabalho, inicialmente foi testado o método de confecção dos hidrogéis 
dissolvendo o polímero de Carbopol diretamente na emulsão. No entanto esse processo 
desestabilizou o sistema levando à separação de fases. Os hidrogéis emulsionados então 
preparados misturando volumes iguais de emulsões e solução 1% m/v de Carbopol com 
auxílio de bastão de vidro, a fim de obter hidrogéis 0,5% m/v e concentração de óleo de rícino 
igual à metade da concentração na emulsão. Depois o pH foi ajustado para 6/6,5 para gelificar 
o sistema. 
 
5.7 Análises de Tamanho de Partículas  
As nanoemulsões foram caracterizadas utilizando um analisador de tamanho de 
partículas do tipo Zetasizer Nano ZS, que utiliza laser de comprimento de onda de 633 nm, 
detector em ângulo de 173° em relação ao feixe incidente e baseia-se no princípio do 
espalhamento Rayleigh*. Já as macroemulsões foram analisadas em um Mastersizer 2000, 
que também utiliza luz de 633 nm com detectores, mas apresenta sistema de detecção em 
vários ângulos e usa o princípio de espalhamento Mie**. Para essas análises, é necessário 
determinar previamente alguns dados dos componentes da amostra: índice de refração a 633 
nm e coeficiente de absorção da fase dispersa (óleo de rícino = 1,47 e 0,04 cm-1, 
respectivamente (SOUZA et al., 2006)) e índice de refração a 633nm e viscosidade da fase 
dispersante (água = 1,33 e 0,890 cP), respectivamente). Todas as análises foram feitas em 
triplicatas.  
 
5.8 Caracterização acústica dos hidrogéis de Carbopol 
5.8.1 Preparo da amostra 
Para a c†aracterização acústica das soluções, emulsões e dos hidrogéis de Carbopol 
foi utilizado um porta-amostra cilíndrico de poliacetal cuja câmara interna apresenta 27,53 
mm de percurso acústico, 19,70 mm de diâmetro e duas janelas acústicas, como mostra a 
Figura 9. Inicialmente, apenas uma das janelas é vedada com filme de poli(cloreto de vinila). 
                                                 
* Manual do Zetasizer ZS 




A amostra é colocada na câmara interna e submetida a vácuo durante dez minutos, para a 
remoção de bolhas. A outra janela é, então, vedada e a amostra permanece em repouso por 
24 horas.   
A densidade da amostra foi obtida pela diferença entre as massas do porta-amostra 
cheio e vazio, dividida pelo volume da câmara interna. Foi utilizada a balança de precisão 
Adventurer modelo ARA520 com resolução de 0,01g. 
 
 
Figura 9.  Fotografia do porta-amostra. 
 
5.8.2 Sistema de aquisição de sinais 
A técnica transmissão-recepção de sinais ultrassônicos foi utilizada para caracterizar 
as propriedades ultrassônicas dos materiais. A Figura 10 mostra a montagem experimental.  
Um trilho metálico, que alinha dois transdutores piezoelétricos e o porta-amostra, é 
mergulhado em um tanque acústico preenchido com água, cuja temperatura é monitorada por 
um termômetro.  
No método transmissão-recepção do sinal, um gerador de sinais (Tektronix INC., 
AFG 3021B, Beaverton, OR, EUA) é usado para excitar um transdutor que emite uma salva 
senoidal de 5 ciclos, 1 V de amplitude pico a pico, período de repetição de 1ms e frequência 
inicial de 1 MHz. Esse sinal ultrassônico é coletado pelo transdutor receptor após atravessar 
o porta-amostra, exibido e capturado no osciloscópio (Tektronix INC., TDS2024B, OR, 
EUA). Após a coleta dos sinais, as propriedades ultrassônicas foram encontradas 
empregando uma rotina criada no software MATLAB® (Mathworks; Natick, MA, EUA) a 
fim de agilizar os cálculos utilizando as equações mencionadas neste estudo. Os transdutores 
usados nos experimentos (Harisonic, Waltham, MA, EUA) possuem diâmetro de 1,40 cm, 
cerâmicas planas e frequências nominais de 1 MHz, 2,25 MHz, 5 MHz ou 7 MHz. Foram 
coletados 10 sinais de referência (com o porta-amostra contendo apenas água destilada) e 10 
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sinais para cada amostra (solução e gel). As medições foram realizadas no mesmo dia para 
cada amostra e respectiva referência, sob a mesma variação de temperatura. 
 
 
Figura 10: Diagrama da montagem experimental para o método transmissão-recepção empregado 
nesta Dissertação. 
 
5.8.3 Processamento de sinais 
A velocidade de propagação no ultrassom na amostra é calculada com o auxílio da 
velocidade de referência, cref, que é dada em função da temperatura (T), como na Equação 12 
(LUBBERS & GRAAFF, 1998; COSTA, 2015). 
 
𝑐𝑟𝑒𝑓 = 1402,38 + 5,03𝑇 − 0,05𝑇
2 + 3,34. 10−4𝑇3 − 1,47. 10−6𝑇4 + 3,14. 10−9𝑇5, (12) 
 
A velocidade da onda acústica na amostra (c) é expressa em m s-1 na Equação 13, na 
qual x representa o percurso acústico do porta-amostra em metros e ∆t representa a diferença 









O coeficiente de atenuação (α) em dB cm-1 é obtido pela redução da amplitude da 
onda de ultrassom, após interação com a amostra. Na Equação 14, ARef e AAmostra representam 
as amplitudes pico-a-pico do sinal de referência e da amostra, respectivamente, e x é o 








 ,                                             (14) 
 
A impedância acústica (Z) em kg m-2 s-1 e é calculada em função da densidade () 
em kg m-3 e da velocidade de propagação do ultrassom (c) em m s-1 pela Equação 15 
(WELLS, 1977; ZELL et al., 2007). 
 
𝑍 = 𝜇 𝑐,                                                   (15) 
 
 A compressibilidade volumétrica (K), em m kg-1 s2, também é calculada em função 
da densidade () em kg m-3 e da velocidade de propagação do ultrassom (c) em m s-1, como 





,                                                 (16) 
 
5.9 Caracterização térmica 
Todas as análises térmicas dos materiais desenvolvidos nesta Dissertação foram 
realizadas pelo Laboratório de Transmissão e Tecnologia do Calor (LTTC/COPPE/UFRJ).  
 
5.9.1 Calor Específico 
Análises de calorimetria de varredura diferencial (DSC - Differential Scanning 
Calorimetry) foram realizadas para conhecer o calor específico de cada hidrogel. Por ser uma 
análise muito sensível, deve-se primeiro medir a cápsula de alumínio vazia, depois a mesma 
cápsula contendo o padrão (normalmente a safira - óxido de alumínio) e por fim a cápsula 
contendo a amostra. Sob atmosfera de nitrogênio, todas as medições são realizadas seguindo 
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o mesmo programa linear de aquecimento a partir da temperatura ambiente até 85 °C com 
variação de temperatura de 10 °C/min. A variação de temperatura é monitorada por 
termopares. Sabendo a massa da amostra, da referência e das cápsulas e a quantidade de 
energia fornecida, é possível calcular a variação de entalpia da amostra, a velocidade com 
que o calor flui dentro dela e seu calor específico (LUCAS, SOARES, MONTEIRO, 2001). 
O equipamento utilizado neste experimento foi o DSC 204 F1Phoenix-Netzsch e fornece os 
resultados das curvas do calor específico em J g-1 K-1. 
 
5.9.2 Difusividade Térmica e Condutividade Térmica 
A difusividade térmica e condutividade térmica foram obtidas com o uso do 
equipamento NanoFlash LFA447/1, cujo princípio é o método Flash: uma lâmpada de 
xenônio emite um pulso de alta energia e curta duração que é absorvido em uma face da 
amostra e o aumento de temperatura na face oposta da amostra é medido por um detector 
infravermelho. Conhecendo a espessura da amostra e sua massa específica, é possível obter 
a difusividade e a condutividade térmica do material (DA SILVA, 2012). As análises foram 
realizadas emitindo 5 pulsos de energia à 25 ºC, 35 ºC, 45 ºC, 65 ºC, 75 ºC e 85 ºC.  
 
5.10 Análise Estatística 
Os dados foram analisados por medidas de posição e dispersão (média e desvio 
padrão). Para verificar a significância foi utilizado o teste t de student independente, 
considerando 95% de significância. 
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6 Resultados   
 
6.1 Escolha do gel à base de Carbopol 
As soluções aquosas de Carbopol foram preparadas nas concentrações 0,5%, 1,0% e 
2,0% m/v. As soluções foram deixadas em repouso, após ser verificado que o pH estava em 
torno de 2-3. A Figura 11 mostra que a opacidade das soluções aumenta com a concentração 
de Carbopol.  
 
 
Figura 11. Fotografia das soluções aquosas de Carbopol com as concentrações 0,5%, 1,0% e 2,0% 
m/v, observar que a opacidade das soluções aumenta com a concentração de Carbopol.  
 
Como mostra a Figura 12, as viscosidades das soluções também variaram com o 
aumento da concentração de Carbopol. Na solução de 2,0% m/v foi observada maior 
viscosidade e com isso maior dificuldade na dispersão do polímero, mesmo após agitação 
magnética vigorosa. A solução com 2,0% m/v de Carbopol necessitou ficar em repouso por 





Figura 12. Fotografia das soluções aquosas de Carbopol: a) 0,5% m/v; b) 1,0% m/v; c) 2,0% m/v, 
notar que a viscosidade das soluções também varia com o aumento da concentração de Carbopol. 
 
As soluções de Carbopol foram inicialmente caracterizadas quanto às propriedades 
ultrassônicas para avaliar a diferença encontrada em relação à concentração de polímero, 
utilizando o método de transmissão-recepção. Como mostra a Tabela 5, o valor médio obtido 
para a velocidade de propagação da onda ultrassônica a 1 MHz na água e nas soluções 
aquosas 0,5%, 1,0% e 2% m/v de Carbopol foram similares entre si e em torno de   1507 m 
s-1. O coeficiente de atenuação foi diferente apenas na solução 2% m/v de Carbopol em 
relação à água.  
 
Tabela 5.   Valores obtidos para velocidade de propagação e coeficiente de atenuação da água pura 
e de soluções aquosas 0,5%, 1,0% e 2,0% m/v de Carbopol para frequência de 1 MHz, (24º a 27 ºC). 
Concentração de Carbopol (m/v) Velocidade (m s-1) Coeficiente de Atenuação (dB cm-1) 
Água pura 1507,58 0,00 
0,5% 1507,58 0,00 
1,0% 1507,58 0,00 
2,0% 1508,22 0,12 
 
Após a caracterização acústica, os pHs das soluções de Carbopol foram ajustados para 





Figura 13. Fotografia (A) da solução aquosa de Carbopol 0,5% m/v e (B) do respectivo gel de 
Carbopol após ajuste do pH para 6,0/6,5.  
 
Foi observado que a mistura da solução de carbopol com a solução de NaOH, com 
auxílio de bastão de vidro, incorpora bolhas de ar nos hidrogéis. E, por isso, foi necessária a 
aplicação de vácuo sob os géis antes da caracterização acústica. No entanto, os géis 
apresentavam bolhas, mesmo após o uso da câmara de vácuo, o que impossibilitou a coleta 
dos sinais ultrassônicos imediatamente após o preparo. A partir daí, todas as amostras foram 
deixadas em repouso por aproximadamente 24h, dentro do porta-amostra, antes da 
caracterização acústica. Após o repouso, os hidrogéis de Carbopol a 0,5% e 1,0% m/v não 
apresentaram mais bolhas e, assim, as propriedades acústicas foram calculadas. No entanto, 
o hidrogel a 2,0% m/v de Carbopol ainda apresentou muitas bolhas, como mostrado na a 
Figura 14.  
  
Figura 14. Fotografia do gel 2,0% m/v de Carbopol com presença de bolhas. 
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Observou-se que, quanto maior a concentração do polímero, mais rígido e viscoso se 
torna o gel. Assim, o preparo do gel torna-se mais difícil porque o pó não se dissolve 
completamente, necessitando de agitação mais vigorosa, levando à maior incorporação de ar 
e formação de bolhas. Como bolhas de ar espalham as ondas ultrassônicas, a concentração 
de 2,0% m/v foi descartada do trabalho. A Tabela 6 reúne os valores das propriedades 
acústicas dos hidrogéis de concentração 0,5% e 1% m/v. Houve ligeiro aumento dos valores 
de propagação da onda em relação às respectivas soluções. Já os coeficientes de atenuação 
se mostraram diferentes, ficando em torno de 0,063 dB cm-1. 
  
Tabela 6.   Valores obtidos para velocidade de propagação e coeficiente de atenuação da água pura 





Coeficiente de Atenuação 
a 1MHz (dB cm-1) 
Água pura 1507,58 0,00 
0,5% 1510,39 0,062 
1,0% 1510,49 0,065 
 
Como pôde ser observado, as propriedades acústicas obtidas para os géis 0,5% e 1,0% 
m/v foram muito parecidas, a concentração de Carbopol escolhida para continuar o trabalho 
foi de 0,5% m/v. Como citado no Item 5.8.1, a densidade das soluções e dos géis foram 
obtidas pela diferença do peso do porta-amostra (de volume conhecido) vazio e contendo 
amostra. Foi obtido o valor de 1067±2 kg m-3 para a solução e 1081,5±0,8 kg m-3 para o 
hidrogel formado após elevação do pH. Ambos os valores de densidade se encontram 
próximos aos valores médios atribuídos aos tecidos biológicos (1060 kg m-3; FISH, 1990). 
Uma vez escolhida a melhor concentração para o trabalho, o efeito da gelificação nas 
propriedades acústicas foi melhor avaliado. Foi realizada uma varredura para solução 0,5% 
m/v de Carbopol e do respectivo gel, utilizando a mesma montagem experimental (a 1 MHz), 
porém também com os transdutores de 2,25 MHz, 5,0 MHz e 7,5 MHz. As Figuras 15 e 16 
ilustram os valores da média e desvio padrão da velocidade da onda e do coeficiente de 





Figura 15. Gráfico da variação dos valores da velocidade de propagação do ultrassom em uma solução 
aquosa 0,5% m/v de Carbopol e do gel formado após elevação do pH para 6,0/6,5 em função da 
frequência do transdutor. 
 
 
Figura 16. Gráfico da variação dos valores da atenuação do ultrassom em uma solução aquosa 0,5% 
m/v de Carbopol e do gel formado após elevação do pH para 6,0/6,5 em função da frequência do 
transdutor. 
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É possível observar diferença significativa (p<0,05) ao se comparar os valores 
encontrados para a média da velocidade da solução aquosa de Carbopol 0,5% m/v com a 
média da velocidade do gel em todas as frequências utilizadas. Para a atenuação, verificou-
se diferença significativa (p<0,05) para as frequências 1,0 MHz e 7,5 MHz, comparando-se 
a solução com o gel. No entanto, para as frequências 2,25 MHz e 5,0 MHz não houve 
diferença significativa (p>0,05).  
 
6.2 Modulação das propriedades acústicas por adição de 
celulose microcristalina 
Uma vez que o hidrogel 0,5% m/v de Carbopol foi escolhido como gel base e sua 
caracterização acústica foi realizada, novos componentes foram adicionados à formulação 
visando modulação das propriedades. A fim de elevar o espalhamento, partículas de celulose 
microcristalina foram incluídas no hidrogel. O tamanho médio de 20 µm declarado pelo 
fabricante foi confirmado por difração a laser utilizando o Mastersizer 2000 e 1,55 como 




Figura 17. Gráfico da distribuição de diâmetro médio da celulose microcristalina. 
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O primeiro passo foi avaliar o método de incorporação destas partículas à formulação. 
Um teste inicial foi realizado comparando-se a incorporação de 1% m/v de celulose direto 
no hidrogel base já pronto, com a dispersão de 1% m/v de celulose na solução de NaOH a 
ser usada na gelificação da solução 0,5% m/v de carbopol. As Figuras 18 e 19 mostram a 
velocidade de propagação da onda ultrassônica e a atenuação comparando os dois métodos. 
 
 
Figura 18. Gráfico da velocidade de propagação da onda ultrassônica comparando dois métodos de 
adição de 1% m/v de celulose microcristalina ao hidrogel 0,5% m/v de Carbopol.   
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Figura 19. Gráfico da atenuação da onda ultrassônica comparando dois métodos de adição de 1% m/v 
de celulose microcristalina ao hidrogel 0,5% m/v de Carbopol.   
 
Apesar de os valores de velocidade de propagação estarem próximos, o gel cuja 
celulose foi adicionada após a gelificação apresenta velocidade de propagação do ultrassom 
ligeiramente maior. No entanto, seus valores de coeficiente de atenuação são bem mais 
elevados. Para melhor controle das propriedades, o método de adição de celulose antes da 
gelificação foi escolhido para a continuidade do trabalho.  
Foram então preparados hidrogéis contendo diferentes concentrações de celulose: 
0,25%, 0,5% e 1% e 3% m/v (Figuras 20 e 21).  
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Figura 20. Gráfico da variação dos valores da velocidade de propagação da onda ultrassônica em um 
gel 0,5% m/v de Carbopol com adição de solução de NaOH 18% m/v após adição de celulose com 
concentrações 0,25%, 0,5%, 1% e 3% m/v em função da frequência do transdutor. 
 
 
Figura 21: Gráfico da variação dos valores do coeficiente de atenuação em um gel 0,5% m/v de 
Carbopol após adição de celulose com concentrações 0,25%, 0,5%, 1% e 3% m/v em função da 
frequência do transdutor. 
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A concentração de celulose 3% m/v foi escolhida para a continuidade do trabalho, 
por provocar atenuação mais elevada. As propriedades térmicas deste hidrogel foram então 
avaliadas. A Figura 22 mostra as corridas de calorimetria diferencial de varredura para os 
hidrogéis base e com 3% m/v de celulose. É possível observar que a presença da celulose 




Figura 22. Curvas do calor específico em J g-1 K-1 do hidrogel 0,5% m/v de Carbopol e após a adição 
de 3% m/v de celulose.  
 
A difusividade e a condutividade foram obtidas pelo método NanoFlash e 
considerando 1081,5 kg m-3 e 1121,43 kg m-3 como as densidades dos hidrogéis 0,5% m/v 
de Carbopol e 3% m/v de celulose, respectivamente. A Figura 23 compara a difusividade 









Figura 23. Gráfico da variação da difusividade térmica dos hidrogéis 0,5% m/v de Carbopol e após a 
adição de 3% m/v de celulose em função da frequência do transdutor.  
 
 
Figura 24. Gráfico da variação da condutividade térmica dos hidrogéis 0,5% m/v de Carbopol e após 




6.3 Modulação das propriedades ultrassônicas por adição de 
emulsificação com óleo de rícino   
Antes do preparo das emulsões, o óleo de rícino foi caracterizado. A velocidade e 
coeficiente de atenuação do óleo de rícino foram medidos a 1MHz e foram encontrados 
valores de 1502,38 m s-1 e 0,57 dB cm-1. Com o coeficiente de atenuação mais elevado que 
o da água, o óleo de rícino foi considerado uma boa escolha para o preparo das macro e 
nanoemulsões.  
   O valor de EHL do óleo de rícino foi confirmado pelo método visual a partir da 
formação e avaliação da estabilidade de emulsões o/a obtidas em presença das misturas de 
tensoativos Tween 80 (solúvel em óleo) e Span 80 (solúvel em água). A Tabela 7 mostra os 
resultados obtidos para cada emulsão o/a avaliada. 
 
Tabela 7. Resultados dos ensaios de determinação de EHL do óleo de rícino com faixa de EHL de 
misturas de tensoativos entre 9,65 e 13,93. 
Formulações  EHL da mistura Aspecto da emulsão o/a  
1 13,96 Maior homogeneidade 
2 12,86 Separação de fases 





Separação de fases 
Separação de fases 
 
 
Foi observado que as emulsões preparadas com misturas de EHL próximo a 14 eram 
as mais homogêneas. Portanto, durante o preparo de todas as emulsões, a massa pesada de 
cada tensoativo foi tal que a proporção entre eles tivesse esse valor de EHL e 20% m/v do 
volume total de emulsão.  
Macroemulsões do tipo óleo em água com concentrações de óleo de rícino 2,5%, 5% 
e 10% m/v foram então preparadas utilizando os tensoativos já mencionados (Tween 80 e 
Span 80). As fases oleosa e aquosa foram pesadas separadamente e aquecidas até 60 °C. Sob 
agitação magnética, a fase aquosa foi então vertida sobre a fase oleosa e deixada esfriar até 
que atingisse a temperatura ambiente. A velocidade de propagação e atenuação do ultrassom 
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foram então medidas a 1 MHz. Conforme mostra a Tabela 8, quanto maior a concentração 
do óleo, maior a velocidade de propagação da onda.  
 
Tabela 8.   Valores obtidos para velocidade de propagação e coeficiente de atenuação das 
macroemulsões 2,5%, 5% e 10% de óleo de rícino em função da frequência de 1 MHz (24º a 27 ºC). 
Emulsões Velocidade (m s-1) Coeficiente de Atenuação (dB cm-1) 
2,5% de óleo de rícino      1508,32±0,00 0,01±0,01 
5% de óleo de rícino 1521,67±0,00 0,01±0,02 
10% de óleo de rícino 1549,62±1,56 0,15±0,02 
 
Os coeficientes de atenuação mostraram alteração significativa para a concentração 
de 10% m/v de óleo, ficando em torno de 0,15 dB cm-1. 
A macroemulsão 10% m/v de óleo de rícino foi então escolhida para a continuidade 
desta Dissertação, já que este percentual apresentou um coeficiente de atenuação mais 
próximo do desejado. E o seu diâmetro médio de gotículas da fase dispersa foi medido por 
difração a laser. A Figura 25 mostra que a distribuição de tamanho dessa emulsão tem pico 
em torno de 100 µm e que 90% das gotículas estão abaixo de 210 µm.   
 
 
Figura 25. Distribuição de tamanho das gotas da macroemulsão contendo 10% m/v de óleo de rícino. 



















Essa macroemulsão foi então, utilizada no preparo de hidrogéis macroemulsionados. 
Volumes iguais de macroemulsão 10% m/v de óleo de rícino e solução 1% m/v de Carbopol 
foram misturados. O pH dessa mistura foi elevado para 6/6,5 para a gelificação do sistema, 
resultando em um hidrogel 0,5% m/v de Carbopol macroemulsionado com 5% m/v de óleo 
de rícino.  
Foram também preparadas nanoemulsões utilizando sonicador com ponteira de 
titânio. Foi pesada uma composição similar a das macroemulsões: 20% m/v de mistura de 
tensoativo, 10% m/v de óleo de rícino e água destilada. A amostra foi sonicada durante 20 
minutos e, conforme mostra a Figura 26, apresentou aspecto translúcido típico das 
nanoemulsões.      
 
 
Figura 26. Fotografia da nanoemulsão com 10% m/v de óleo de rícino.  
 
A medida dos diâmetros médios das gotas dispersas foi realizada por espalhamento 
de luz dinâmico.  A Figura 27 mostra que, após o processamento, as formulações resultaram 





Figura 27. Gráfico da distribuição de tamanho das gotas da nanoemulsão contendo 10% Óleo de 
rícino.  
 
Às nanoemulsões de tamanho reduzido de gotas dispersas e estáveis com 10% m/v 
óleo de rícino foram adicionadas soluções de 1% m/v Carbopol a fim de se preparar hidrogéis 
nanoemulsionados com a concentração final de 5% m/v de óleo e 0,5% m/v de Carbopol.  
As propriedades acústicas dos hidrogéis macroemulsionados e nanoemulsionados 
foram medidas. A velocidade de propagação do ultrassom para o hidrogel macroemulsionado 
se manteve próxima e acima da velocidade de propagação na água, enquanto a velocidade 
dos hidrogéis nanoemulsionados apesentou tendência à diminuição (Figura 28). Já os 
coeficientes de atenuação aumentaram com a frequência e foram menores que o do óleo puro 
a 1 MHz (Figura 29). 
 


















Figura 28. Gráfico da variação da velocidade de propagação do hidrogel 0,5% m/v de Carbopol e dos 




Figura 29. Gráfico da variação da atenuação do hidrogel 0,5% m/v de Carbopol e dos hidrogéis macro 
e nanoemulsionados com 5% m/v de óleo de rícino em função da frequência do transdutor.  
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A influência da emulsificação nas propriedades térmicas dos hidrogéis de Carbopol 
foi avaliada. A Figura 30 mostra as curvas de DSC para determinação do calor específico 




Figura 30. Curvas de DSC para o hidrogel 0,5% m/v Carbopol e dos hidrogéis macro e 
nanoemulsionados com 5% m/v de óleo de rícino. 
 
A presença de óleo diminuiu o calor específico dos hidrogéis 0,5% de Carbopol. O 
gel nanoemulsionado apresenta calor específico maior que o macroemulsionado. O método 
NanoFlash foi aplicado para determinação da difusividade e condutividade térmica, 
considerando 1081,5, 1011,67 e 1085,64 kg m-3 como densidade para os hidrogéis 0,5% de 
Carbopol, o hidrogel macroemulsionado e o hidrogel nanoemulsionados, respectivamente.  
Conforme mostram as Figura 31 e 32, os hidrogéis macro e nanoemulsificados 
apresentaram efeitos opostos em relação ao hidrogel 0,5% m/v Carbopol para a difusividade 





Figura 31. Gráfico da variação da difusividade térmica dos hidrogéis 0,5% m/v de Carbopol e de 




Figura 32. Gráfico da variação da condutividade térmica dos hidrogéis 0,5% m/v de Carbopol e dos 





O ultrassom focalizado de alta frequência é uma modalidade que pode ser aplicada 
na área biomédica para termoablação de tumores/lesões. A convergência das ondas para a 
zona focal potencializa seus efeitos e pode resultar em cavitação e elevação da temperatura 
nessa região do meio.  Esses efeitos podem tratar lesões nos tecidos vivos, evitando os riscos 
de cirurgias mais invasivas. A técnica, no entanto, ainda não está totalmente estabelecida e 
pode danificar tecidos adjacentes, o que evidencia a necessidade de estudos nessa área.  
Phantoms são materiais sintéticos que mimetizam as propriedades dos tecidos 
biológicos. Quando desenvolvidos visando aplicação em HIFU, os phantoms devem simular 
as propriedades acústicas e térmicas dos tecidos vivos. Como muitos tecidos biológicos são 
ricos em água, hidrogéis são fortes candidatos para a produção de phantoms ultrassônicos.  
O Carbopol é um polímero derivado de poli(ácido acrílico) que forma géis 
transparentes, estáveis, de baixo custo e elevado ponto de fusão. Este polímero foi utilizado 
nesta Dissertação no desenvolvimento de hidrogéis com aplicação para HIFU que cujas 
propriedades acústicas e térmicas simulem às dos tecidos vivos.  
Foi observado que as soluções aquosas preparadas nas concentrações de soluções 
0,5%, 1% e 2,0% m/v de Carbopol não causam grande variação nos valores da velocidade de 
propagação nem da atenuação do ultrassom em relação à água pura. O pH dessas soluções, 
originalmente entre 2-3, foi elevado até 6-6,5 com auxílio de solução aquosa de hidróxido de 
sódio para a gelificação. Inicialmente, esperava-se preparar hidrogéis com diferentes 
concentrações deste polímero. No entanto, devido à incorporação de bolhas durante a 
homogeneização do gel, optou-se pela concentração de 0,5% m/v de Carbopol.  
A solução e o respectivo gel foram caracterizados quanto às propriedades acústicas e 
térmicas. Conforme as Figuras 15 e 16 (Tabelas A1.1 e A1.2 em anexo), com relação à 
velocidade de propagação do pulso ultrassônico, foi possível concluir que, em uma solução 
aquosa de Carbopol a 0,5% m/v, o valor permaneceu em torno de 1507 m s-1 e para o hidrogel 
de Carbopol em pH 6,0/6,5 o valor permaneceu em torno de 1511 m s-1. A gelificação 
induzida pelo pH provocou essa pequena variação na velocidade acústica. 
É possível observar diferença significativa (p<0,05) ao comparar os valores 
encontrados para a média da velocidade da solução aquosa de Carbopol 0,5% m/v com a 
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média da velocidade do gel em todas as frequências ultrassônicas utilizadas. Para a 
atenuação, verificou-se diferença significativa (p<0,05) para as frequências 1,0 MHz e 7,5 
MHz comparando a solução com o gel. No entanto, para as frequências 2,25 MHz e 5,0 MHz 
não houve diferença significativa (p>0,05).  
Este hidrogel 0,5% m/v de Carbopol foi utilizado como ponto de partida para a adição 
de outros componentes e consequente modificação de suas propriedades. Primeiro foi testado 
o método de incorporação de partículas espalhadoras de celulose microcristalina à 
formulação e foram encontradas diferentes propriedades para uma mesma concentração de 
1% m/v.  
Conforme dito anteriormente, já foi observado que a celulose apresenta difícil 
dispersão em água devido à sua estrutura rica em hidrogênio, o que gera muitas interações 
do tipo ligação hidrogênio, resultando em elevada força de coesão intermolecular 
(CIOLACU & POPA, 2010; CHANG & ZHANG, 2011; SHEN et al., 2016). É também 
sabido que a celulose microcristalina se dispersa com mais facilidade em meios básicos, pois 
os íons OH- livres ocupam os hidrogênios da celulose, enfraquecendo a sua coesão 
intermolecular e aumentando a interação com o solvente, o que facilita a dispersão (TRACHE 
et al., 2016). As moléculas pequenas de água e NaOH que antes tinham mais liberdade de 
difusão, ficam agora mais presas, o que altera a viscoelasticidade do hidrogel (FENG, 
TARABANB, YU, 2012, ELLIOTT, et al., 2004). Isso explicaria a maior velocidade de 
propagação da onda ultrassônica, no hidrogel em que a celulose foi previamente dispersa na 
solução aquosa de NaOH que foi usada para gelificar a solução de Carbopol. A dispersão 
mais fácil das partículas espalhadoras também explica a atenuação mais baixa deste hidrogel, 
pois previne a formação de aglomerados capazes de espalhar com mais intensidade a onda 
incidente, como foi visto nas Figuras 18 e 19 (Tabelas A2.1 e A2.2 em anexo). Para que 
houvesse melhor controle das propriedades do hidrogel, o método de dispersão prévia da 
celulose microcristalina em solução aquosa de hidróxido de sódio foi escolhido para a 
continuidade desta Dissertação. 
Apesar de os valores de velocidade de propagação estarem próximos, o gel cuja 
celulose foi adicionada após a gelificação apresenta velocidade de propagação do ultrassom 
ligeiramente mais rápida. É possível observar diferença significativa (p<0,05) ao comparar 
todos os valores encontrados para a média da velocidade do hidrogel de Carbopol 0,5% m/v 
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(puro) com a média da velocidade do  hidrogel formado pela adição de 1 % m/v de celulose 
ao gel de Carbopol já gelificado e também com  o hidrogel formado pela dispersão de 1 % 
m/v de celulose na solução de NaOH a ser usada na gelificação, para todas as frequências 
dos transdutores utilizados. No entanto, os valores do coeficiente de atenuação são bem mais 
elevados para o gel cuja celulose foi adicionada após a gelificação. Para melhor controle das 
propriedades, o método de adição de celulose antes da gelificação foi escolhido para a 
continuidade do trabalho. Observamos que a atenuação dos hidrogéis foi estatisticamente 
diferente, exceto, entre o hidrogel cuja celulose foi dispersa antes da gelificação nas 
frequências de 1 MHz, 2,25 MHz e 5MHz e houve diferença significativa (p<0,05) para a 
frequência de 7,5 MHz. 
Foram então preparados hidrogéis contendo diferentes concentrações de celulose: 
0,25%, 0,5% e 1% e 3% m/v. 
Padrão semelhante de comportamento se repetiu para os hidrogéis com outras 
concentrações de celulose. Como foi visto nas Figuras 20 e 21 (Tabelas A3.1, A3.2, A3.3 e 
A3.4 em anexo), concentrações de celulose mais baixas que 1% m/v diminuíram menos a 
velocidade em relação ao hidrogel 0,5% m/v de Carbopol. No entanto, a concentração de 3% 
apresentou comportamento contrário já que velocidade de propagação foi mais elevada que 
a do gel base e que de todas as outras amostras. Suspeita-se que o pH dessa solução de NaOH 
não seja forte o suficiente para dispersar essa concentração de celulose, favorecendo a 
formação de agregados. A atenuação do hidrogel com 3% m/v de celulose atenuou mais a 
onda incidente do que hidrogéis com concentrações mais baixas.  
Ao analisarmos os valores encontrados para a média da velocidade do hidrogel de 
Carbopol 0,5% m/v (puro) com a média da velocidade do hidrogel formado pela dispersão 
de 3 % m/v de celulose na solução de NaOH, houve diferença estatística apenas para as 
frequências 5 MHz e 7,5 MHz. Já comparando a atenuação dos hidrogéis de Carbopol 0,5% 
m/v (puro) com a média da atenuação do hidrogel formado pela dispersão de 3 % m/v de 
celulose na solução de NaOH a ser usada na gelificação para as frequências de 2,25 MHz, 
5MHz e 7,5 MHz houve diferença significativa (p<0,05). 
As propriedades térmicas foram medidas apenas para o hidrogel contendo 3% m/v de 
celulose. Foi visto que a presença de celulose diminuiu o calor específico do hidrogel, ou 
seja, a celulose diminui a quantidade de calor requerido para a variação de temperatura do 
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material. No entanto, a variação da condutividade e a difusividade térmicas não foi linear ao 
longo da variação de temperatura. À temperaturas abaixo de 55 °C, a presença de 3% m/v de 
celulose aumentou as duas propriedades em relação ao hidrogel 0,5% m/v de Carbopol, como 
foi visto nas Figuras 23 e 24 (Tabelas A4.1 e A4.2 em anexo), para a difusividade e 
condutividade térmicas, respectivamente. Foi suposto que entre 55 e 65 °C, a agitação 
molecular seja suficiente para desfazer possíveis agregados de celulose e que a melhor 
difusão dessas partículas no meio diminua a taxa de condução de calor pelo hidrogel. Vale 
ressaltar que, apesar de não ter sido medida nesta Dissertação, as densidades desses géis à 
base de água provavelmente variam com o aumento da temperatura. 
 As propriedades dos hidrogéis também foram moduladas pela emulsificação com 
óleo de rícino. Após a avaliação do EHL requerido para o óleo e a determinação da proporção 
de tensoativos de fase aquosa e oleosa, as concentrações de cada componente da formulação 
foram determinadas. Foram, então, preparadas emulsões de mesma composição por dois 
diferentes métodos: emulsificação para obtenção de macroemulsões e sonicação para 
obtenção de nanoemulsões. Os tamanhos de gotas de óleo dispersas em cada emulsão foram 
analisados por técnicas de espalhamento de luz e foram confirmados em torno de 100 µm e 
40 nm para as macro e nanoemulsões, respectivamente. Essas emulsões foram, então, 
caracterizadas quanto às propriedades acústicas. A Figura 28 (Tabelas A5.1 e A5.2 em anexo) 
mostrou a variação da velocidade de propagação com o aumento da frequência para os 
hidrogéis emulsionados.  
Quando se analisam os hidrogéis emulsionados, observa-se que houve diferença 
significativa (p<0,05) ao se comparar todos os valores encontrados para a média da 
velocidade do hidrogel de Carbopol 0,5% m/v (puro) com a média da velocidade dos 
hidrogéis macroemulsionados e nanoemulsionados, em todas as frequências dos transdutores 
utilizados. No entanto, ao se comparar os hidrogéis macroemulsionados com os hidrogéis 
nanoemulsionados, verificou-se que não houve diferença significativa (p>0,05) apenas para 
a frequência de 1 MHz e houve diferença significativa (p<0,05) para as demais frequências 
avaliadas. 
Observou-se que a impedância acústica não sofreu alterações com aumento da 
frequência, porém houve um decréscimo do valor, em torno de 1,54 (106) kg m-2 s-1, quando 
comparado ao gel puro que apresentou valores em torno de 1,63 (106) kg m-2 s-1.  Ambos os 
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valores se encontram dentro da faixa de interesse para o estudo. No que se refere à 
compressibilidade volumétrica, notou-se uma discreta alteração nos valores com a 
frequência, ficando em torno de 424,64 (10-12) m kg-1 s2.  
 Foi verificado que a densidade do hidrogel 0,5% m/v de Carbopol (1081,5 kg m-3) 
mudou para 1011,67 kg m-3 e 1085,64 kg m-3, quando macro e nanoemulsionados 
respectivamente. Se o processo de emulsificação aumenta a densidade dos sistemas e a 
velocidade de propagação também aumenta, concluiu-se que a compressibilidade do sistema 
diminuiu. Foi suposto que o óleo de rícino seja menos compressível que a água e os hidrogéis 
e tenha contribuído para o aumento da velocidade. Foi também suposto que o cisalhamento 
causado pela propagação do ultrassom possa ter desestabilizado as gotas dispersas da 
nanoemulsão, uma vez que a velocidade caiu até valores muito próximos aos do hidrogel 
puro. Podemos considerar também que a maior superfície do hidrogel nanoemulsionado 
combinada com o aumento da frequência ultrassônica, ocasiona uma maior interação do óleo 
na nanoemulsão e, essa contribuição passa a ser mais significatica, lembrando que a 
velocidade do óleo (1502,38 m s-1) é menor que a do gel nanoemulsionado (1525,45 m s-1), a 
velocidade de propagação ultrassônica do sistema cai conforme a frequência do ultrassom 
aumenta. Enquanto isso, o gel macroelmulsionado apresentou valores mais estáveis. 
 A atenuação dos hidrogéis emulsionados, exibida Figura 29 (Tabelas A5.1 e A5.2 em 
anexo), variou de maneira uniforme ao longo do aumento da frequência. A presença do óleo 
de rícino (α = 0,57 dB cm-1) elevou a atenuação dos hidrogéis emulsionados. Porém, apesar 
de próximos, o hidrogel nanoemulsionado atenuou mais a onda incidente que o 
macroemulsionado. Foi suposto que a maior área interfacial do sistema nanoparticulado 
contribuiu para a atenuação do ultrassom. É possível que essa diferença entre os géis nano e 
macroemulsionados seja devido a influência da maior superfície interfacial (filme interfacial 
formado por óleo-água) do hidrogel nanoemulsionado, na propagação da onda do ultrasssom 
com comprimento micrométrico, não havendo assim intereção com as nanoestruturas deste 
hidrogel. O hidrogel nanoemulsionado apresentou valores em torno de 0,3 dB cm-1 a 1 MHz, 
apresentando-se próximo aos dos tecidos moles (α=0,5-0,7 dB cm-1) (FISH, 1990). 
Já para a atenuação, não houve diferença significativa (p>0,05) para a frequência de 
1 MHz, comparando os valores da média da atenuação do hidrogel de Carbopol 0,5% m/v 
(puro) com a média da atenuação dos hidrogéis macroemulsionados e houve diferença 
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significativa (p<0,05) para as demais frequências. Comparando-se a média do hidrogel de 
Carbopol 0,5% m/v (puro) com a média da atenuação dos hidrogéis nanoemulsionados, 
houve diferença significativa (p<0,05) em todas as frequências dos transdutores utilizados. 
Foram encontrados alguns valores negativos para o coeficiente de atenuação. Isso 
pode ser devido a maneira de estimar a atenuação (Equação 14), sendo realizada através do 
método transmissão-recepção com o uso do porta-amostra que foi utilizado neste estudo, 
além de certas amostras serem compostas por grande quantidade de água. Estas podem 
apresentar valores similares para os descritos na literatura para a água (0,0022; HEDRICK et 
al., 1994), dificultando a detecção da diminuição da amplitude do sinal.  
Quanto às propriedades térmicas, os hidrogéis emulsionados apresentaram valores de 
calor específico próximos entre si, porém ambos menores que o hidrogel 0,5% m/v de 
Carbopol, o que é esperado pois, em geral, a água tem calor específico mais elevado que o 
de óleos. A difusividade e condutividade térmicas desses hidrogéis também foram medidas. 
E conforme mostraram as Figuras 31 e 32 (Tabelas A6.1 e A6.2 em anexo), os hidrogéis 
macro e nanoemulsificados apresentaram efeitos opostos em relação ao hidrogel 0,5% m/v 
Carbopol.  O hidrogel macroemulsionado favoreceu a transmissão do calor, pois tanto sua 
difusividade quanto a condutividade térmica foram as mais elevadas deste grupo de amostras. 
Enquanto o hidrogel nanoemulsionado parece ter dificultado a condução de calor, pois 
apresentou valores mais baixos que o hidrogel puro. É possível que, uma vez que o calor é 
transmitido por condução, a mais elevada superfície interfacial tenha dificultado a 
transmissão do calor entre as fases do sistema.  
Quanto à análise estatística das curvas de DSC para determinação do calor específico, 
houve diferença significativa (p<0,05) ao se comparar todos os valores encontrados para os 
hidrogéis de Carbopol 0,5% m/v (puro), macroemulsionados, nanoemulsionados e hidrogel 
formado pela dispersão de 3% m/v de celulose na solução de NaOH a ser usada na 
gelificação. 
Os valores encontrados nesta Dissertação estão próximos de outros publicados na 
literatura para materiais à base de água, como gel de ágar a 2% m/v e de PVA a 20% m/v, 
que exibiram velocidade acústica em torno de 1500 m s-1 (KHARINE et al., 2003; ZELL et 
al., 2007), gel de poliacrilamida 40% m/v em torno de 1525 m s-1 (ERANKI et al., 2019). 
Estes valores também são observados na maioria dos tecidos biológicos (WELLS et al., 
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1977). Os valores de velocidade de propagação e o coeficiente de atenuação desta 
Dissertação encontram-se próximos aos dos tecidos moles (c=1540-1590 m s-1 e α=0,5-0,7 
dB cm-1).  
Uma vez que a impedância acústica depende da velocidade, nenhuma variação 
significativa foi observada dentro do intervalo estudado. Os valores de impedância acústica 
são similares aos encontrados na literatura (Z=1,63 106 kg m-2 s-1).   
A literatura relata géis de poliacrilamida a 10% m/v que apresentam coeficientes de 
atenuação dentro da mesma faixa encontrada neste estudo, cerca de 0,05 a 0,75 dB cm-1 
(ZELL et al., 2007) e a 20% m/v de poliacrilamida apresentam cerca de 0,08 a 0,14 dB cm-1 
(PROKOP et al., 2003), o gel de poliacrilamida 40% m/v que apresentou valores em torno 
de 0,23 dB cm-1 (ERANKI et al., 2019).  
Os hidrogéis propostos neste estudo apresentaram propriedades termoacústicas 
semelhantes ao tecido biológico, quando comparadas aos estudos de Browne et al. (2013) e 
Vieira (2005). O valor obtido para todos os hidrogéis avaliados nas curvas de DSC para 
determinação do calor específico foi de cp = 3,6 a 3,9  J g
-1  K-1 (resultado fornecido pelo 
equipamento em J g-1  K-1) valor próximo ao valor citado para a gordura neste estudo no item 
3.3, na Tabela 2, sendo este 3684 J Kg-1 K-1 (0,879 cal g-1 C-1) e, para a condutividade térmica, 
o valor dos hidrogéis avaliados no NanoFlash foi aproximadamente 0,6 W m-1 K-1 e 
apresentou-se similar ao valor citado para o músculo de 0,55 W m-1 K-1 (5,5 W mm-1C-1), 
também citado no item 3.3, na Tabela 2 e por Eranki et al. (2019). Já para a difusividade 
térmicas os valores encontrados neste estudo foram de 0,143 a 0,148 mm-2s-1 e apresentaram-
se similar ao valor citado por Eranki et al. (2019). 
 Assim, os hidrogéis de Carbopol são materiais promissores como alternativas 
potenciais para a confecção de phantoms acústicos, uma vez que possuem propriedades 





A originalidade desta Dissertação consiste no uso do Carbopol na confecção de 
phantoms para HIFU. Não foram encontrados na literatura trabalhos envolvendo a utilização 
do gel de Carbopol para esta finalidade. 
Foram desenvolvidos corpos de prova de à base hidrogel do polímero Carbopol e suas 
propriedades acústica e térmicas foram modificadas pela adição de celulose microcristalina 
e pela emulsificação com óleo de rícino. Durante o trabalho, foi concluído que:  
→ A variação de Carbopol entre 0,5% e 2,0% m/v em soluções aquosas não causam 
grande mudança na velocidade e atenuação do ultrassom em relação à água pura; 
→ É possível produzir hidrogéis livres de bolhas ar em concentração de 0,5% m/v de 
Carbopol; 
→ A gelificação da solução 0,5% m/v de Carbopol causa modificação da velocidade 
de propagação do ultrassom de 1507 m s-1 para 1511 m s-1.  
→ O método de incorporação de celulose e de emulsificação do hidrogel são 
importantes para as propriedades acústicas e térmicas, pois torna possível mimetizar 
diferentes tecidos biológicos; 
→ É possível produzir phantoms acústicos à base de hidrogéis de Carbopol cujas 






9 Etapas Futuras 
Sugere-se para as próximas etapas do estudo: 
→ explorar mais concentrações de óleo de rícino e celulose para obter valores de 
propriedades acústicas e térmicas para ampliar a mimetização de diferentes tecidos; 
→ realizar ensaios mecânicos a fim de avaliar a compressibilidade dos hidrogéis e a 
variação dessa grandeza com a modificação nas formulações e, assim, melhor elucidar os 
resultados encontrados; 
→ avaliar a estabilidade dos hidrogéis produzidos, quanto às propriedades 
termoacústicas analisadas em relação ao tempo; 
→ incluir marcadores de temperatura na composição dos hidrogéis e 
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A1. Propriedades acústicas da solução aquosa e do hidrogel 0,5% 
m/v de Carbopol. 
 
Além dos valores de velocidade de propagação e coeficiente de atenuação, foram 
obtidos os valores de impedância e compressibilidade, em função da frequência do 
transdutor, e as Tabela A1.1 e A1.2 mostram os valores das propriedades acústicas medidas 
para a solução aquosa de 0,5% m/v Carbopol e para os hidrogéis 0,5% m/v de Carbopol. 
 
Tabela A1.1.   Valores das propriedades acústicas da solução aquosa de 0,5% m/v Carbopol em 
função da frequência do transdutor (24º a 27 ºC). 
Frequência 
(MHz) 
Velocidade                 
(m s-1) 
Coeficiente de 
Atenuação       
(dB cm-1)  
Impedância     
106 (kg m-2 s-1) 
Compressibilidade 
10-12 (m kg-1 s2) 
1,0 1507,58±0,00 0,00±0,00 1,610±0,004 412,26±1,02 











* Densidade solução aquosa 0,5% m/v de Carbopol = 1067 kg m-3 
 
Tabela A1.2.   Valores das propriedades acústicas do hidrogel 0,5% m/v de Carbopol em função da 
frequência do transdutor (24º a 27 ºC). 
Frequência 
(MHz) 
Velocidade                 
(m s-1) 
Coeficiente de 
Atenuação       
(dB cm-1) 
Impedância     
106 (kg m-2 s-1) 
Compressibilidade 
10-12 (m kg-1 s2) 
1,0 1510,39±0,80 0,06±0,05 1,633±0,001 405,31±0,62 















Comparando os valores das propriedades acústicas da solução e do hidrogel 0,5% 
m/v de Carbopol, observou-se que a impedância acústica não sofreu alterações com aumento 
da frequência e os valores encontram-se dentro da faixa de interesse para o estudo. No que 
se refere aos valores de compressibilidade volumétrica, notou-se uma discreta alteração nos 
valores da amostra de gel, conforme o aumento da frequência, porém estes valores são 
compatíveis com os descritos na literatura para os tecidos biológicos. 
 
A2. Propriedades acústicas do hidrogel 0,5% m/v de Carbopol 
comparando dois métodos de adição de celulose 1% m/v.  
 
A comparação da incorporação de 1% m/v de celulose direto no hidrogel base já 
pronto, com a dispersão de 1% m/v de celulose na solução de NaOH a ser usada na gelificação 
da solução 0,5% m/v de carbopol é vista nas Tabelas A2.1 e Tabela A2.2. 
 
Tabela A2.1.   Valores das propriedades acústicas do hidrogel formado pela adição de 1% m/v de 
celulose ao gel 0,5 % m/v de Carbopol já gelificado (24º a 27 ºC). 
Frequência (MHz) Velocidade (m s-1) Coeficiente de Atenuação (dB cm-1)  
1,0 1515,89±0,05 0,69±0,02 
2,25 1516,45±0,75 0,54±0,02 
5,0 1515,89±0,05 0,98±0,03 
7,5 1515,05±0,50 2,68±0,05 
 
Tabela A2.2.   Valores das propriedades acústicas do hidrogel formado pela dispersão de 1 % m/v de 
celulose na solução de NaOH usada na gelificação da solução 0,5% m/v de carbopol (24º a 27 ºC). 
Frequência (MHz) Velocidade (m s-1) Coeficiente de Atenuação (dB cm-1)  
1,0 1501,73±0,00 0,07±0,02 













A3. Propriedades acústicas do hidrogel 0,5% m/v de Carbopol 
variando a adição de celulose 0,25%, 0,5%, 1% m/v e 3% m/v 
adicionada a solução de NaOH. 
 
A comparação entre as Tabelas A3.1, A3.2 e A3.3, reúnem os valores das 
propriedades acústicas dos hidrogéis 0,25%, 0,5% e 1% m/v de celulose, respectivamente. 
No entanto, a Tabela A3.4, traz as propriedades do hidrogel contendo 3% m/v de celulose. 
 
Tabela A3.1.   Valores das propriedades acústicas do hidrogel de Carbopol 0,5% m/v e adição de 
0,25% m/v de celulose em função da frequência do transdutor (24º a 27 ºC). 
Frequência 
(MHz) 
Velocidade                 
(m s-1) 
Coeficiente de 
Atenuação       
(dB cm-1)  
Impedância     
106 (kg m-2 s-1) 
Compressibilidade 
10-12 (m kg-1 s2) 
1,0 1507,21±0,00 -0,01±0,02 1,582±0,000 419,30±0,00 











* Densidade gel de Carbopol com adição de 0,25% de celulose = 1049,85 kg m-3 
 
Tabela A3.2.   Valores das propriedades acústicas do hidrogel de Carbopol 0,5% m/v e adição de 
0,5% m/v de celulose em função da frequência do transdutor (24º a 27 ºC). 
Frequência 
(MHz) 
Velocidade                 
(m s-1) 
Coeficiente de 
Atenuação       
(dB cm-1)  
Impedância     
106 (kg m-2 s-1) 
Compressibilidade 
10-12 (m kg-1 s2) 
1,0 1509,88±1,82 -0,01±0,02 1,615±0,002 415,90±4,49 





















Tabela A3.3.   Valores das propriedades acústicas do hidrogel de Carbopol 0,5% m/v e adição de 1% 
m/v de celulose em função da frequência do transdutor (24º a 27 ºC). 
Frequência 
(MHz) 
Velocidade                 
(m s-1) 
Coeficiente de 
Atenuação       
(dB cm-1)  
Impedância     
106 (kg m-2 s-1) 
Compressibilidade 
10-12 (m kg-1 s2) 
1,0 1501,73±0,00 0,07±0,02 1,648±0,000 404,00±0,00 











* Densidade gel de Carbopol com adição de 1% de celulose = 1097,57 kg m-3 
 
 
Tabela A3.4.   Valores das propriedades acústicas do hidrogel de Carbopol 0,5% m/v e adição de 3% 
m/v de celulose em função da frequência do transdutor (24º a 27 ºC). 
Frequência 
(MHz) 
Velocidade                 
(m s-1) 
Coeficiente de 
Atenuação       
(dB cm-1)  
Impedância     
106 (kg m-2 s-1) 
Compressibilidade 
10-12 (m kg-1 s2) 
1,0 1511,46±1,48 0,11±0,02 1,695±0,000 390,33±0,77 











* Densidade gel de Carbopol com adição de 3% de celulose = 1121,43 kg m-3 
 
A4. Propriedades térmicas do hidrogel 0,5% m/v de Carbopol 
puro e hidorgel com adição de celulose 3% m/v. 
 
A Tabela A4.1 compara a difusividade térmica destes materiais, enquanto a Tabela 










Tabela A4.1.  Resultados para difusividade térmica do hidrogel de 0,5% m/v Carbopol hidrogel de 
Carbopol com adição de celulose 3% m/v. 
Temperatura (ºC) 
Difusividade Térmica (mm2 s-1) 
Hidrogel de 0,5% m/v 
Carbopol 
Hidrogel 3% m/v de 
celulose 
25 0,148±0,009 0,162±0,006 







65 0,165±0,006 0,149±0,029 
75 0,166±0,011 0,153±0,010 
85 0,155±0,015 0,155±0,010 
 
Tabela 4.2.  Resultados para condutividade térmica do hidrogel de 0,5% m/v Carbopol e hidrogel de 
Carbopol com 3% m/v de celulose.  
Temperatura (ºC) 
Condutividade Térmica (W m-1 K-1) 
Hidrogel 0,5% m/v Carbopol Hidrogel 3% m/v Celulose 
25 0,631±0,037 0,682±0,024 
35 0,696±0,002 0,703±0,013 
45 0,688±0,011 0,752±0,044 
55 0,695±0,039 0,742±0,039 
65 0,711±0,024 0,641±0,125 
75 0,718±0,047 0,668±0,043 
85 0,672±0,063 0,670±0,047 
 
A5. Propriedades acústicas dos hidrogéis macro e 
nanoemulsionado. 
 
As propriedades acústicas do hidrogel macroemulsionado foram analisadas e se 





Tabela A5.1.   Valores das propriedades acústicas do hidrogel 0,5% m/v de Carbopol 
macroemulsionado com 5% m/v óleo de rícino em função da frequência (24º a 27 ºC). 
Frequência 
(MHz) 
Velocidade                 
(m s-1) 
Coeficiente de 
Atenuação       
(dB cm-1)  
Impedância     
106 (kg m-2 s-1) 
Compressibilidade 
10-12  (m kg-1 s2) 
1,0 1526,41±1,85 0,07±0,02 1,542±0,003 424,25±1,03 











* Densidade gel de Carbopol Macroemulsionado = 1011,67 kg m-3 
 
As propriedades acústicas do hidrogel nanoemulsionado foram medidas e são mostradas na 
Tabela A5.2. 
 
Tabela A5.2.   Valores das propriedades acústicas do hidrogel nanoemulsionado 0,5% m/v de 
Carbopol e óleo de rícino 5% m/v em função da frequência do transdutor (24º a 27 ºC). 
Frequência 
(MHz) 
Velocidade                 
(m s-1) 
Coeficiente de 
Atenuação       
(dB cm-1)  
Impedância     
106 (kg m-2 s-1) 
Compressibilidade 
10-12 (m kg-1 s2) 
1,0 1525,45±0,86 0,30±0,02 1,659±0,000 395,83±0,44 











* Densidade gel de Carbopol Nanoemulsionado = 1085,64 kg m-3 
 
A6. Propriedades térmicas dos hidrogéis macro e 
nanoemulsionado. 
 
A Tabela A6.1 reúne os valores encontrados para a difusividade e a Tabela A6.2 







Tabela A6.1.  Valores obtidos para difusividade térmica do hidrogel de 0,5% m/v Carbopol e dos 
hidrogéis macro e nanoemulsionados com 5% m/v de óleo de rícino. 
Temperatura 
(ºC) 







25 0,148±0,009      0,173±0,000 0,165±0,000 
35 0,163±0,000 0,199±0,008 0,159±0,001 
45 0,161±0,003 0,197±0,006 0,161±0,001 
55 0,162±0,009 0,203±0,001 0,157±0,002 
65 0,165±0,006 0,195±0,003 0,158±0,000 
75 0,166±0,011 0,207±0,014 0,157±0,001 
85 0,155±0,015 0,192±0,023 0,159±0,004 
 
 Tabela A6.2.  Resultados para condutividade térmica hidrogel de 0,5% m/v Carbopol e dos hidrogéis 
macro e nanoemulsionados com 5% m/v de óleo de rícino. 
Temperatura 
(ºC) 







25 0,631±0,037      0,651±0,000 0,661±0,002 
35 0,696±0,002      0,750±0,031 0,637±0,003 
45 0,688±0,011 0,744±0,023 0,648±0,006 
55 0,695±0,039 0,765±0,037 0,631±0,008 
65 0,711±0,024 0,737±0,013 0,634±0,002 
75 0,718±0,047 0,781±0,052 0,632±0,003 
85 0,672±0,063 0,724±0,088 0,639±0,016 
 
